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Instructions for specialist dealer

This instruction manual is part and parcel of the
product and must accompany every product
sold.

Version: A, 2022-11

Instructions pour les distributeurs
Ce manuel d'instructions fait partie du produit et
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Version : A, 2022-11

Instructies voor de vakhandelaar

Deze handleiding is deel van het product en
dient bij iedere product te worden geleverd.
Versie: A, 2022-11

Hinweise fir den Fachhandler

Diese Gebrauchsanweisung ist Bestand-teil des
Produkts und ist bei jeder Produkts
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Version: A, 2022-11

Istruzioni per il rivenditore

Il presente Manuale di istruzioni & parte
integrante del prodotto e deve essere fornito
assieme alla prodotto.

Versione: A, 2022-11

Instrucciones destinadas alos distribuidores
especializados

El presente manual de instrucciones es parte
integrante del producto y se debe adjuntar a
todas las producto que se vendan.

Version: A, 2022-11

Instrukcje dla wyspecjalizowanego
sprzedawcy

Niniejsza instrukcja obstugi jest nieodtgczng
czescig produktu i musi by¢ dotgczona do
kazdego sprzedawanego produktu.

Wersja: A, 2022-11
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Pokyny pro specializovaného prodejce
Tento navod k obsluze je soucasti dodavky a
musi byt souc¢asti kazdého prodaného
produktu.

Verze: A, 2022-11

Multi version: A, 2022-11

All rights reserved, including translation.
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Technische specificaties

Handbediening TIMOTION TH10
Motor TIMOTION TA23
Beschermingsklasse controle box IP54
Batterij beveiligingsklasse Niet van toepassing
Beschermingsklasse handbediening IP54
Beschermingsklasse motor IP54
Isolatieklasse Il - Type B
Periodiek bedrilf max. 10%, of 2 mir;.acl:j(;r;tinubedrijf /18 min.
Batterijcapaciteit 2,9 Ah
Noodstopknop Ja
Handmatige noodneerlating Ja
Elektrische noodneerlating Nee

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen te introduceren.
Meettolerantie, +/- 15 mm / 1,5kg / 1,5°

1 = Hoogste positie, 2 = Maximaal bereik, 3 = Laagste positie

* COP = Centraal ophangingspunt
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Vorwort
Herzlichen Glickwunsch! Sie sind nun Besitzer eines Vermeiren-Patientenlifters!

Dieses Produkt wurde von versierten und engagierten Mitarbeitern gefertigt. Dieses Produkt
entspricht hinsichtlich Konstruktion und Fertigung den hohen Qualitatsstandards von Vermeiren.

Vielen Dank fur Ihr Vertrauen in Produkte von Vermeiren. Dieses Handbuch soll Ihnen bei der
Benutzung dieses Patientenlifters und seiner Bedienmdoglichkeiten helfen. Lesen Sie es daher
bitte aufmerksam durch, um sich mit der Bedienung, den Fahigkeiten und Beschrénkungen lhres
Produkts vertraut zu machen.

Sollten Sie nach der Lekture dieses Handbuchs noch Fragen haben, kénnen Sie sich jederzeit
an lhren Fachhéandler wenden. Er wird Ihnen gerne in dieser Angelegenheit weiterhelfen.

Wichtiger Hinweis

Um lhre Sicherheit zu gewéhrleisten und die Nutzungsdauer lhres Produkts zu verlangern, sollten
Sie es gut behandeln und regelmaRig tberprifen und/oder warten lassen.

Dieses Handbuch enthélt die neuesten Produktentwicklungen. Vermeiren behalt sich das Recht
vor, Veranderungen an dieser Art von Produkt vorzunehmen, ohne eine Verpflichtung
einzugehen, ahnliche bereits ausgelieferte Produkte anzupassen oder auszutauschen.

Abbildungen des Produkts dienen zur Verdeutlichung der Anweisungen in diesem Handbuch.
Das gezeigte Produkt kann in Details von lhrem Produkt abweichen.

Verfugbare Informationen

Auf unserer Webseite http://www.vermeiren.com/ finden Sie stets die aktuellste Version der in
diesem Handbuch beschriebenen Informationen. Informieren Sie sich bitte regelmafiig auf dieser
Website nach eventuell verfigbaren Aktualisierungen.

Sehbehinderte Menschen kodnnen sich die elektronische Version dieses Handbuchs
herunterladen und mit Hilfe einer Sprachsynthesel6sung (, Text-to-Speech-Software®) vorlesen
lassen.

Dieses Benutzerhandbuch
Fir Benutzer und Fachhandler

Servicehandbuch
Fur Fachhandler

H =2 =

EG-Konformitatserklarung
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2 Vor der Benutzung
2.1 Bestimmungsgemale Verwendung

Dieser Abschnitt enthalt eine kurze Beschreibung der vorgesehenen Benutzung lhres
Patientenlifters. Darlber hinaus enthalten die Anweisungen in den anderen Abschnitten
zusatzliche Warnhinweise. Auf diese Weise wollen wir Sie auf die Moglichkeit einer
unsachgemaf3en Benutzung hinweisen.

¢ Indikationen und Kontraindikationen: Dieser Patientenlifter ist fur die Bedienung durch eine
Pflegekraft vorgesehen, um sitzende Patienten z.B. zwischen Rollstiihlen, Pflegebetten und
Badezimmern zu transferieren. Der Patientenlifter ist als Transport-/Transferhilfe fur &altere
Personen oder Personen mit LAhmungen, GliedmaRRenverlust oder -defekten, steifen oder
beschadigten Gelenken, Herz-Kreislauf-Problemen, Kachexie, ... konzipiert und hergestellt

¢ Dieser Patientenlifter ist fir den Innenbereich geeignet.

e Eristausschlief3lich dafur konzipiert und gefertigt, eine (1) Person mit einem Gewicht mit einem
Maximalgewicht gemafld den Angaben in 87 zu transportieren. Er ist nicht dafir vorgesehen,
Sachen oder Objekte zu transportieren oder zu anderen Zwecken als zuvor beschrieben
benutzt zu werden.

e Verwenden Sie ausschliel3lich von Vermeiren genehmigte Zubehor- oder Ersatzteile.

e Sehen Sie sich auch die technischen Daten und die Einschréankungen Ihres Patientenlifters in
Abschnitt 7 an.

e Die Garantie fur dieses Produkt beruht auf dessen normaler Benutzung und Wartung wie in
diesem Handbuch beschrieben. Schaden an lhrem Produkt, die auf unsachgeméalfie Benutzung
oder mangelnde Wartung zurtickzufiihren sind, fihren zum Erléschen der Garantie.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

l A VORSICHT l Gefahr von Personen- und/oder Sachschaden

Bitte lesen und befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, da andernfalls
Verletzungsgefahr besteht oder Ihr Patientenlifter beschéadigt werden kénnte.

Beachten Sie bei der Benutzung die folgenden allgemeinen Warnhinweise:

e Die Nutzung und der Betrieb des Patientenlifters ist nu durch autorisierte Personen
durchzufihren, die auf die Nutzung des Lifters geschult worden sind.

e Uberschreiten Sie nicht die Hochstlast fiir den Patientenlifter. Dies fiihrt zur Abschaltung des
Steuergerats.

e Bei unterschiedlichen Benutzergewichten fur Patientenlifter und Hebegurte ist immer das
niedrigste Benutzergewicht zu beachten.

e Wahrend des Hebevorgangs muss eine Begleitperson anwesend sein.

e Benutzen Sie Ihren Rollstuhl nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Medikamenten
oder anderen Substanzen stehen, die Ihre Fahrtlichtigkeit beeintrachtigen konnten.

e Beachten Sie, dass einige Komponenten Ihres Patientenlifters durch Einflisse wie
Umgebungstemperatur, Sonneneinstrahlung oder Heizvorrichtungen sehr heil3 oder kalt
werden kdnnen. Seien Sie daher vorsichtig beim Berihren.

e lhr Patientenlifter wurde auf elektromagnetische Vertraglichkeit geprift und erfillt die
entsprechende Norm. Dennoch kdnnen Quellen elektromagnetischer Felder wie Mobiltelefone,
Stromgeneratoren oder Energiequellen mit hoher Leistung die Leistung lhres Patientenlifters
beeintrachtigen. Andererseits kann auch die Elektronik Ihres Patientenlifters Einfluss auf
andere elektronische Gerate haben.

e Benutzen Sie den Patientenlifter nur auf ebenen Flachen, so dass sich alle Laufrollen auf dem
Boden befinden und ausreichend Kontakt fur einen sicheren Betrieb des Patientenlifters
haben. Nehmen Sie wéahrend des Transfers eines Pflegebedirftigen keine Hindernisse mit
dem Patientenlifter.




e Verwenden Sie den Patientenlifter nicht in nassen oder feuchten Umgebungen.

e Ohne vorherige Rucksprache mit dem Hersteller sollten Fixierungspunkte oder Struktur- und
Rahmenteile oder -komponenten des Patientenlifters weder verandert noch ersetzt werden.

e Achten Sie wahrend des Betriebs darauf, dass Finger, Kleidung, Gurtel, Schnallen oder
Schmuck nicht von den Radern oder anderen beweglichen Teilen erfasst werden.

e Vorsicht beim Umgang mit Feuer, insbesondere brennenden Zigaretten; die Sitzsysteme
konnten sich entzunden.

Sollte sich ein schwerwiegender Zwischenfall mit Ihrem Produkt ereignet haben, benachrichtigen
Sie Vermeiren oder lhren Fachhandler sowie die zustandige Behorde in Ihrem Land.




Benutzung des Patientenlifters

3
3.1 Bedienung des lifters

l A WARNUNG l Gefahr von Personen- und/oder Sachschaden

Achten Sie darauf, dass bei Nutzung des Lifters ausreichend Platz seitlich und oberhalb des
Lifters vorhanden ist, da sonst bei Bewegen der Verstellfunktionen Schaden oder Verletzungen
auftreten kdnnen.

Achten Sie stets auf den Ausleger, um Verletzungen zu vermeiden.

Es sind nur Sitzsysteme zu verwenden, die flr den Patientenlifter freigegeben und vorgesehen
sind (siehe Gebrauchsanweisung der jeweiligen Sitzsysteme). Die Nutzung anderer
Sitzsysteme geschieht auf eigene Gefahr.

Verwenden Sie nur die Griffe zum Schieben/Ziehen des Patientenlifters, keine anderen
Komponenten.

Beachten Sie die technischen Angaben unter denen der Patientenlifter betrieben werden darf.
Die Bedienung des Patientenlifters darf nur von autorisierten Personen durchgefuhrt werden, die
auf die Nutzung und den Betrieb geschult worden sind.

3.1.1 Spreizung Fahrgestell

Um mit dem Lifter einen Rollstuhl oder andere
Sitzmdglichkeiten zu umschlieen, aber auch um die
Standsicherheit des Lifters zu erhdhen, lasst sich der
Abstand der Fahrgestellschenkel vergroern.

Stellen Sie sich hinter den aufgebauten Lifter und
ergreifen Sie die Schiebegriffe des Patientenlifters (links
und rechts neben der Kontrollbox). Driicken Sie mit
einem Ful leicht die Wippe am unteren Fahrgestell
(links oder rechts) leicht nach unten und der Abstand der
Schenkel des Fahrgestells lasst sich vergroRern oder
verkleinern.

3.1.3 Ausleger anheben / absenken @
Uber die Handbedienung lasst sich der Ausleger stufenlos verstellen. @'

o Sichern Sie die zwei Laufrollen am hinteren Ende des
. Fahrgestells, indem Sie mit der Fuspitze leicht die Bremspedale
der Laufrollen nach unten drlcken, bis diese arretieren. Um die
Bremse zu Il6sen, dricken Sie mit der Fulspitze die
Bremspedale wieder leicht nach oben, bis die Laufrollen
freigegeben werden.

@ = Ausleger anheben EO:Lé!

@ = Ausleger absenken

(111
Bei Nutzung des Hubfunktion bis an den Endanschlag des Hubmotors wird
die Endabschaltung der Elektronik aktiviert (Sicherheitsfunktion). Nutzen Sie 1.moTion
daher die Hubfunktion nur im mittlerem Vertsellbereich. T
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3.1.1 Taste zum Absenken

Sollte ein Schaden an der Handbedienung vorliegen, kann der
Ausleger von der Kontrollbox aus herabgelassen werden.

Der Ausleger fahrt solange nach unten, wie der Knopf (3) am
Bedienfeld der Kontrollbox gedruckt wird.

3.1.2 Bewegen des Patientenlifters

| A warNUNG Verletzungsgefahr

e Seien Sie in engen Durchgangen vorsichtig (z. B.
Taren).

1. Stellen Sie sich hinter den Patientenlifter und
ergreifen Sie die Griffe (links und rechts neben der
Kontrollbox) mit beiden Handen.

2. Stellen Sie sicher, dass beide Bremsen der
hinteren Laufrollen geldst sind.

3. Schieben Sie den Patientenlifter langsam in die
gewunschte Position.

In unbelastetem Zustand empfehlen wir, dass Sie den
Patientenlifter rGckwarts fahren, damit Hindernisse (wie
z.B. Tirzargen, Zimmerecken oder Mobelstlicke)
leichter umfahren werden kénnen.

3.1.3 Drehen des Lifters auf der Stelle

LA warnune | Verletzungsgefahr e = AN\

e Achten Sie darauf, dass keine Personen oder
Gegenstande im Schwenkbereich des Lifters sind.

e Drehen Sie den Patientenlift vorsichtig und
langsam auf der Stelle, damit den Patienten nicht i
ins Schwingen gerat. i

1. Spreizen Sie die Fahrbeine des Lifters flir mehr

Stabilitat.

Aktivieren Sie die Bremsen.

Benutzen Sie nur ein fur den Patienten

geeignetes Liftertuch (befolgen Sie die Hinweise

zur Platzierung des Patienten in Liftertichern in

der Gebrauchsanweisung fur Lifterttcher).

Heben des Patienten vom Boden, Stuhl, Bett, ... . N

Lésen Sie beide Bremsen der hinteren Laufrollen. =

Stellen Sie sich hinter den Patientenlifter und

ergreifen Sie die Griffe (links und rechts neben der Kontrollbox) mit beiden Handen.

7. Nun drehen Sie den Patientenlift vorsichtig und langsam auf der Stelle. Achten Sie darauf,
dass Sie mit den Farhbeinen gegen keine Gegenstande Stolen.

8. Haben Sie die gewunschte Position erreicht, kdnnen Sie den Patienten im Lift herablassen.

wnN
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3.2 Sitzsystem

| A warnung | Verletzungsgefahr

Verwenden Sie nur fur den Patienten geeignete Sitzsysteme.
Verwenden Sie keine beschadigten Sitzsystem.

Lesen Sie zuerst das vollstandige Handbuch fur Hebegurte.
Verwenden Sie nur kompatible, von Vermeiren zugelassene Hebegurte.

Der Patientenlifter darf nur mit Hebegurten verwendet werden, die fur die Falcon-Patientenlifter
von Vermeiren (fur 4-Punkt-Hebebugel) vorgesehen sind.

Die Anwendbarkeit und die Gebrauchsanweisungen fur die spezifischen Hebegurte mussen
beachtet werden, siehe das separate Handbuch.

3.2.1 Anbringen an den Spreizbugel

Die Patientensitzsysteme werden mithilfe der montageband befestigt. Die Montageband werden
in den Spreizblgel des Patientenlifts eingehangt. Die Montageband der Patientensitzsysteme

verfugen Uber vier Schlaufen in verschiedenen Farben.

Montageband Patientensitzsysteme

Haken fiir
Montageband

- \ /
® :
’
\ Spreizbiigel des Patientenliftsystems /

Mit diesen Schlaufen kann der Patient in verschiedene Positionen gehoben werden. Die
moglichen Positionen hangen von der GréfRe und dem Gewicht des Patienten ab.
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Die Beinstutzen kdnnen auf verschiedene Arten am Patientenlift angebracht werden.

Gekreuzte Beinstitzen

Dies ist die am haufigsten verwendete Methode zur Patientensitzsysteme befestigung. Bei
gekreuzten Beinstutzen muss die Befestigung des Patientensitzsysteme gemal der
folgenden Anweisungen erfolgen:

1. Das Montageband der Beinstlitze durch die Schlaufe der anderen Beinstitze
fUhren.

2. Die Montagebander der Beinstutzen am Spreizbugel des Patientenlifts befestigen.
Gekreuzt unter beiden Oberschenkeln

/\ VORSICHT: Gefahr des Herausfallens - Bei einem Patienten mit
Beinamputationen besteht ein erhohtes Risiko, dass der Patient die Balance verliert
und aus den Gurten fallt.

Zum Heben von Patienten mit Beinamputationen kann die folgende Methode verwendet
werden. Die Befestigung der unter den Oberschenkeln gekreuzten Patientensitzsysteme
muss gemal} der folgenden Anweisungen erfolgen:

9



1. Kreuzen Sie das Montageband der Beinstutze unter den Oberschenkeln.
2. Die Montagebander der Beinstlitzen am Spreizblgel des Patientenlifts befestigen.

e Jede Beinstutze separat am Spreizbugel

A VORSICHT: Gefahr des Herausfallens— Diese Methode erhoht die Gefahr, dass
der Patient aus dem Patientensitzsysteme herausrutscht.

Bei Patienten mit empfindlichen Genitalien kdnnen die Beinstltzen einzeln am
Spreizblgel befestigt werden. Die Befestigung des Patientensitzsysteme mit dieser
Methode muss gemaf der folgenden Anweisungen erfolgen:

1. Die Beinstutzen separat um ein Bein legen, aber nicht kreuzen.
2. Die Montagebander der Beinstlitzen am Spreizblgel des Patientenlifts befestigen.

3.2.2 Position des Spreizbugels

Der Spreizbugel muss stets senkrecht zum Koérper des Patienten stehen. Die linke Abbildung
zeigt die richtige Stellung. Die rechte Abbildung zeigt die falsche Stellung.

3.3 Batterie und Aufladen
3.3.1 Ladegerat

Primare Spannung 100 - 240VAC / 50/60 Hz

Schutzvorrichtungen verpolsicher, Uberspannungs- und temperaturgesichert
Umgebungstemperatur 0°C bis +40°C

Lange Anschlussleitung 20m

Umgebungstemperatur Lagerung -15°C bis +50°C

Relative Luftfeuchtigkeit Lagerung max. 95% (nicht kondensierend)

Konformitat gepruft nach IEC 60601-1

3.3.2 Laden der Batterien
Verwenden Sie nur die Kontrollbox mit integriertem Batterieladegerat.

Wir empfehlen |hnen, die eingebauten Batterien der Kontrollbox regelmaRig zu beladen, um die
Einsatzfahigkeit des Lifters zu gewahrleisten und die Lebensdauer der Batterien lange aufrecht
zu halten. Die Kontrollbox weist mit einem Warnton darauf hin, dass der Ladezustand der Batterie
niedrig ist.

Inbetriebnahme
Stecken Sie zuerst das Ladekabel in den dafiir vorgesehenen Anschluss der Kontrollbox. Danach
stecken Sie das Netzteil in die Steckdose. Die Ladezeit betragt ca. 24 Stunden.

Erneutes aufladen
A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Der Lifter darf nicht verwendet werden, wenn das
Ladekabel mit der Steckdose verbunden ist.

10



Wenn die Batterie fast leer ist, leuchtet nur die linke LED grun. Wenn der Batteriestand sehr
niedrig ist, leuchtet die LED rot und alle 2 Sekunden ist ein Piepton zu horen. m

Der Akku ist vollstandig geladen, wenn alle LEDs vollstandig grin leuchten.

Ziehen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs immer zuerst den Netzstecker aus der
Steckdose und erst dann denn Anschlussstecker aus der Kontrollbox.

Keine Nutzung des Lifters wahrend des Ladebetriebs.

Wenn die Batterien langere Zeit nicht genutzt werden, entladen sich diese langsam selbststandig
(Tiefentladung). Ein Aufladen mit dem mitgelieferten Ladegerat ist dann nicht mehr mdglich.
Laden Sie auch bei Nichtbenutzung der Batterien diese mindestens einmal im Monat auf.

34 Notfall

In Notfallsituationen muss der Notstopp und die Notabsenkungsfunktion verwendet werden.

3.4.1 Not-stopp

Bei Notfallen und wahrend der Montage und Demontage muss
der Notstopp durch Driicken des roten Knopf an der Kontrollbox g :

aktiviert werden.
Dricken Sie auf den Knopf und drehen Sie ihn in Richtung der

Pfeile. Wenn der Knopf ganz nach hinten gedrickt ist, drehen Sie /
ihn in die entgegengesetzte Richtung der Pfeile zurtick. < | B
Der Notstopp wird deaktiviert, indem der rote Knopf in o

Pfeilrichtung gedreht wird.

3.4.2 Manuelle Notabsenkung

A  WARNUNG: Verletzungsgefahr - Passen Sie die manuelle
Notabsenkung an das Korpergewicht des Patienten an.

Die Notabsenkung kann bei Stromausfall oder entleerter Batterie Uber den
roten Taster am oberen Ende des Motors betatigt werden.

Beachten Sie, dass die manuelle Notabsenkung nur moglich ist, wenn der : \

Patient im Patientenlifter sitzt.

| ?
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4 Zusammenbau und Einstellung

Der Patientenlifter wird komplett montiert von lhrem Fachhandler geliefert.
Die Anweisungen in diesem Kapitel richten sich an den Fachhandler.

Wenden Sie sich an die nachste Vermeiren-Vertretung, um eine Serviceeinrichtung oder einen
Fachhandler in Ihrer Nahe zu finden.

A WARNUNG: Gefahr nicht sicherer Einstellungen — Verwenden Sie nur die in dieser
Anleitung beschriebenen Einstellungen.

4.1 Lieferumfang

Der Lieferumfang des Vermeiren Falcon Patientenlifters umfasst:
Fahrgestell mit vier Laufrollen (davon zwei bremsbar)
Mast mit Schiebegriffen

Ausleger und Spreizbugel

Kontrollbox (inkl. 2 x Akku-Batterie und Handbedienung)
Ladegerat

Verstellmotor

Gebrauchsanweisung

Prifen Sie vor der Verwendung, ob alle aufgeflihrten Artikel in der Lieferung enthalten und nicht
beschadigt sind (beispielsweise durch den Transport).

4.2 Montage und Demontage

4.2.1 Auspacken

/A WARNUNG: Verletzungsgefahr - Kontrollieren Sie vor dem Auspacken und der
Montage immer zuerst, dass der Not-stopp (roter Druckknopf an der Kontrollbox)
eingedruckt ist.

Die Verpackung der Patientenlifter wurde daraufhin gewahlt, um einen optimalen Schutz wahrend
des Transportes zu gewahrleisten.

1. Ziehen Sie alle Teile des Patientenlifters aus dem Karton und
Uberprifen Sie die Vollstandigkeit der Lieferung und ob
einzelne Teile sichtbare Mangel aufweisen. Bei
Beschadigungen wenden Sie sich bitte an Ihre
Vertriebsniederlassung.

2. Sichern Sie vor dem Aufbau den Lifter vor ungewollten
Bewegungen, indem Sie alle Bremsrollen betatigen.
= Dricken Sie mit der Fulspitze leicht die Bremsplatte der

‘ f@ Laufrollen nach unten, bis diese arretieren. Um die Bremse

= zu l6sen, dricken Sie mit der Fulispitze die Bremspedale
wieder leicht nach oben, bis die Laufroll freigegeben sind.

12



4.2.2 Montage

/A WARNUNG: Klemmgefahr - Achten Sie bei der Montage darauf, dass
Sie sich nicht verletzen und keine Drahte eingeklemmt, gequetscht oder
durchtrennt werden.

1. Setzen Sie den Vertikalmast in den unteren Rahmen ein und ziehen Sie
den Hebel fest an.

2. Setzen Sie den Motor in seine Befestigungen am Vertikalmast und am
Hebearm (4) ein und sichern Sie ihn mit den Stiften.

3. Fur den ersten Einsatz: Befestigen Sie den Schaltkasten am
Vertikalmast, indem Sie die beiden Schrauben anziehen

4.2.3 Demontage

A WARNUNG: Klemmgefahr - Achten Sie bei der Demontage darauf,
dass Sie sich nicht verletzen und keine Drahte eingeklemmt, gequetscht
oder durchtrennt werden.

A WARNUNG: Verletzungsgefahr - Stellen Sie sicher, dass der Not-
stopp (roter Druckknopf an der Kontrollbox) aktiviert ist, um
unbeabsichtigte Verstellbewegungen zu vermeiden.

1. Sichern Sie die zwei Laufrollen am hinteren Ende des Fahrgestells,
indem Sie mit der Ful3spitze leicht die Bremspedale der Laufrollen nach
unten drucken, bis diese arretieren. Um die Bremse zu losen, dricken
Sie mit der Ful3spitze die Bremspedale wieder leicht nach oben, bis die
Laufrollen freigegeben werden.

2. Losen Sie den Motor vom Hubarm und vom Vertikalmast, indem Sie die
Stifte (4) entfernen.

3. Entfernen Sie den Hebel und nehmen Sie den Vertikalmast aus dem
unteren Rahmen.

QVER!
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5  Wartung
5.1 Wartungstermine

l A VORSICHT l Gefahr von Personen- oder Sachschaden

Reparaturen und Erneuerungen durfen nur von geschultem Personal und mit Original-
Ersatzteilen von Vermeiren durchgefiihrt werden.

« Auf der letzten Seite dieses Handbuchs befindet sich ein Registrierungsformular, auf dem
der Fachhandler jeden Service dokumentieren kann.
Die Wartungshaufigkeit hangt von der Haufigkeit und Intensitat der Nutzung ab. Wenden Sie sich
an lhren Handler, um einen allgemeinen Zeitplan fir Inspektion/Wartung/Reparatur zu
vereinbaren.
Bezuglich des Wartungshandbuchs besuchen Sie die Vermeiren-Website: www.vermeiren.com.

Vor jeder Benutzung

Kontrollieren Sie folgende Punkte:

o Alle Teile: vorhanden und nicht beschadigt oder verschlissen.

o Alle Teile: sauber (siehe Abschnitt 5.3)

o Zustand der Rahmenteile: keine Deformation, Instabilitat, Schwachstelle oder lose
Verbindungen

o Bremsen: keine sichtbaren Schaden und/oder Verschmutzungen.

o Schaltkasten, Handbedienung, Batterieladegerat, relevante Kabel: keine Schaden wie
ausgefranste, gebrochene oder freiliegende Drahte. Prifen Sie, ob die elektrische
Verstellung des Kragarms lber die Handbedienung einwandfrei funktioniert.

o Akkustatus: laden Sie den Akku ggf. auf (siehe Abschnitt 3.3)

Ca. Alle 8 wochen

Abhangig von der Gebrauchshaufigkeit Uberprufen folgendes:

o Fettung der Gelenkverbindungen am Ausleger

o Zustand der Laufrollen

o Sind Gehauseschaden an der Kontrollbox, Batterie, Ladegerat (sofern vorhanden) und der
Handbedienung sichtbar?

o Zustand der Kabel verkehrssicher?

o Laden Sie die Batterie auf.

Ca. Alle 6 monate oder fir jeden neuen benutzer

Abhangig von der Gebrauchshaufigkeit Gberprifen Sie bitte folgende Dinge:

o Sauberkeit

o Allgemeinzustand

o Funktionsfahigkeit des Ladegerats

o Funktion der Laufrollen

Bei zu groRem Rollwiderstand sind die Laufrollen zu saubern. Wenn dies nicht ausreicht, wenden
Sie sich bitte an lhren Fachhandler.

Jahrlich oder haufiger

Lassen Sie den Patientenlifter mindestens einmal pro Jahr oder haufiger von lhrem Fachhandler
inspizieren und warten. Die minimale Wartungshaufigkeit ist von der Benutzung abhéngig und
sollte daher zusammen mit Ihrem Fachhandler abgesprochen werden.

5.2 Verpackung und Lagerung

e Versand und Aufbewahrung des Patientenlifters sollten gemall den technischen
Spezifikationen in §7 erfolgen. Achten Sie darauf, dass der Patientenlifter an einem trockenen
Ort aufbewahrt wird.
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e Verkabelungen auf Quetsch- und Knicksicherheit prufen.

e Trennen Sie den Patientenlifter von der Steckdose.

¢ Achten Sie darauf, den Patientenlifter ausreichend abzudecken oder zu verpacken, um ihn vor
Rost und Fremdkoérpern zu schitzen (z. B. Salzwasser, Seeluft, Sand, Staub).

e Alle abgebauten Teile zusammen an einem Ort lagern (ggf. kennzeichnen), damit bei
Wiederaufbau keine Verwechslung mit anderen Produkten auftreten kann (z. B. der
Ladegerat).

¢ Achten Sie beim Aufbewahren des Patientenlifters darauf, dass keine anderen Gegenstande
auf dem Patientenlifter und seinen Komponenten abgelegt oder daran gelehnt werden, um
Schaden zu vermeiden.

5.3 Reinigung

l A VORSICHT l Beschadigungsgefahr durch Feuchtigkeit
e Benutzen Sie keinesfalls einen Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger.

o Bei hartnackiger Verschmutzung konnen die Bezuge mit einem milden handelsublichen
Reinigungsmittel gereinigt werden.

o Flecken kdnnen mit einem Schwamm oder mit einer weichen Burste entfernt werden.

o Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, z. B. Losungsmittel, oder harte
Bursten.

5.3.1 Kunststoffteile

Reinigen Sie alle Kunststoffteile lhres Patientenlifters mit einem handelsiblichen
Kunststoffreiniger. Lesen Sie die spezifischen Produktinformationen und verwenden Sie nur eine
weiche Birste oder einen weichen Schwamm.

5.3.2 Lackierung

Durch die hochwertige Lackierung wird ein optimaler Korrosionsschutz gewahrleistet. Falls die
Lackierung durch Kratzer oder ahnliches beschadigt wird, sollten Sie einen Fachhandler
aufsuchen, um die betroffene Oberflache instand setzen zu lassen.

Verwenden Sie zur Reinigung der Lackierung nur warmes Wasser und handelsibliche
Haushaltsreiniger mit einer weichen Burste und ein Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser
in die Rohre eintritt.

5.3.3 Elektronikgehause

A  WARNUNG: Verletzungsgefahr — Vor Wartungsarbeiten ist der Not-Stopp zu betatigen,
da sonst ungewollte Verstellbewegungen auftreten konnen.

Die Kontrollbox, Motorgehause und Handbedienung sollten Sie nur mit einem angefeuchteten
Tuch wischen, auf das ein wenig handelsublicher Haushaltsreiniger gegeben werden kann.
Verwenden Sie keine Scheuermittel oder scharfkantige Putzutensilien (Metallschwamm, Burste
etc.), da diese die Oberflache der Bedieneinheit verkratzen und den Spritzwasserschutz
aufheben konnen.

Uberprifen Sie regelmaRig, ob die Steckverbindungen korrodiert oder beschadigt sind, da die
Funktionstauglichkeit der Elektronik beeinflusst werden kann.

Fur Schaden durch mangelnde Pflege, haftet der Hersteller nicht.
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54 Desinfektion

A WARNUNG: Schadliche Produkte - Desinfektionsmittel diirffen nur von autorisiertem
Personal eingesetzt werden.

Alle Teile des Patientenlifters kdnnen mit einem handelsublichen Desinfektionsmittel abgerieben
werden. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Desinfektionsmittel.

Waschanweisungen fir Hebegurte finden Sie im Handbuch fir Hebegurte und auf dem Etikett
jedes Hebegurts.

5.5 Inspektion

Grundsatzlich empfehlen wir jahrliche Inspektionen, mindestens jedoch vor jedem Wiedereinsatz.
Die folgenden Prifungen missen von autorisierten Personen durchgeflhrt und dokumentiert
werden:

e Uberprifen Sie die Verkabelung (besonders zu achten ist auf Quetschungen, Abrieb, Schnitte,
sichtbare Teile der Isolierung der inneren Drahte, sichtbare Metalldrahtkerne, Knicke,
Ausbeulungen, Farbveranderungen der dul3eren Hiille, spréde Stellen und auf die sichere
Verlegung, sodass mechanische Effekte wie Schnitte oder Quetschungen unwahrscheinlich
sind.)

e Sichtprifung der Rahmenteile auf plastische Verformung und/oder Verschleil3 (Rahmen,

Motoraufhangung, Ausleger, Spreizblgel)

Sichtprufung der Lackierung auf Schaden (Korrosionsgefahr).

Sichtprifung aller Gehause auf Schaden; Schrauben missen festgezogen sein.

Prifung der Menge des Schmiermittels bei metallisch gefuhrten beweglichen Teilen.

Sichtprifung aller Kunststoffteile auf Risse und sprode Stellen.

Messprifung des Ersatzableitstroms der Kontrollbox (einschliel3lich Ladegerat) A) nach

VDE 0702.

e Messprufung des Isolationswiderstands der Kontrollbox (einschlieRlich Ladegerat) A) nach
VDE 0702.

e Funktionsprufung des Auslegers (Fettung an Gelenkteilen, Verstellbereich, Verformung,
Abnutzung und Beschadigung).

e Funktionsprifung der Antriebe des Lifters (Prifungen durchfliihren wahrend einer Testfahrt >
Gerausche, Geschwindigkeit, Leichtlauf, usw.) Falls erforderlich: Messen der
Leistungsaufnahme zuerst ohne Last, dann mit der Nennlast (SWL), um evtl. Verschleil} der
Motoren Uber die Stromaufnahme ermitteln zu kdnnen und Vergleich mit den Werten bei
Auslieferung.

e Funktionsprufung von Notstopp.

e Funktionsprufung von Notabsenkung.

¢ \olIstandigkeit des Auslieferungszustands, Gebrauchsanweisung vorhanden?

Messprufungen dirfen nur von Personen durchgefihrt werden, die mindestens auf den Lifter
geschult worden sind und mindestens durch eine Elektrofachkraft auf die zu verwendenden
Prufmittel und Prufverfahren eingewiesen worden sind. Die Freigabe zum Einsatz des
Patientenlifters nach erfolgten Messprifungen oder Wartungsmaflinahmen unterliegt lediglich
einer Elektrofachkraft.

Lassen Sie sich den Wartungsdienst nur dann im Wartungsplan unterzeichnen, wenn mindestens
die oben genannten Punkte Uberprift wurden.

5.6 Voraussichtliche Nutzungsdauer

Die durchschnittliche Nutzungsdauer lhres Patientenlifters betragt 8 Jahre. Je nach
Nutzungshaufigkeit, Lagerung, Wartung, Pflege und Reinigung kann die Nutzungsdauer lhres
Patientenlifters langer oder kirzer sein.
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5.7 Wiedereinsatz

Lassen Sie den Patientenlifter vor der Wiedereinsatz durch eine andere Person desinfizieren, m
inspizieren und entsprechend den Anweisungen in diesem Kapitel warten.

5.8 Nutzungsende

Am Ende seiner Nutzungsdauer muss |hr Patientenlifter gemafl den geltenden
Umweltvorschriften entsorgt werden. Dazu wird er im besten Fall zerlegt, um den Transport
wiederverwertbarer Teile zu erleichtern.
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6 Storungsbeseitigung

Tabelle 1: Stérungsbeseitigung

Lautes Gerausch von den
beweglichen Teilen
(Beispiel: Ausleger)

Eine Fettung ist erforderlich.

Fetten Sie die beweglichen Teile.

(Fetten Sie nicht den
Verstellmotor!)

Verstellmotor erzeugt ein
ungewodhnliches Gerausch.

Der Verstellmotor ist
beschadigt.

Tauschen Sie den Verstellmotor aus
oder wenden Sie sich an lhren
Fachhandler.

Patientenlifter kann nicht
mehr angehoben werden.

1. Der elektrische
Verstellmotor ist
beschadigt.

2. Das Gewicht des
Patienten ist zu hoch
(Uberlast-LED an der
Handsteuerung leuchtet
auf).

3. Die Handbedienung bzw.
der Verstellmotor ist nicht
angeschlossen.

4. Die Batterie ist nicht bzw.
nicht einwandfrei mit der
Kontrollbox verbunden.

5. Der Batteriestand ist zu
niedrig.

6. Der Notstopp ist aktiviert.

1. Tauschen Sie den Verstellmotor
aus.

2. Verwenden Sie einen
Patientenlifter mit einem hoheren
maximal zulassigen
Patientengewicht.

3. Uberpriifen Sie die Anschliisse.
SchlieRen Sie gegebenenfalls
die Handbedienung bzw. den
Verstellmotor an.

4. Prifen Sie, ob die Batterie
eingesetzt ist bzw. ob die
Batterie angeschlossen ist.

5. Laden Sie die Batterien auf bzw.
tauschen Sie sie aus.

6. Deaktivieren Sie den Notstopp.

Das Absenken des
Patienten in
Notfallsituationen
funktioniert nicht.

Es besteht ein
Mindestgewichtsbelastung,
um den Patienten absenken
zu konnen.

Falls das Gewicht des Patienten zu
gering ist, ziehen Sie leicht am
Ausleger oder passen Sie die
Absenkgeschwindigkeit an.

Batterien konnen nicht
aufgeladen werden.

1. Die Batterien sind nicht
korrekt in der Kontrollbox
eingesetzt.

2. Das Netzkabel ist defekt.

3. Die Batterien sind defekt.

4. Die Kontrollbox mit
integriertem Ladegerat
oder Ladegerat ist defekt.

1. Prufen Sie, ob die Batterien mit
der Kontrollbox verbunden
sind.

2. Tauschen Sie das Netzkabel
aus.

3. Tauschen Sie die Batterie aus.

4. Tauschen Sie die Kontrollbox
mit integriertem Ladegerat
oder Ladegerat aus.
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Falcon
2022-11
Technische Daten

Tabelle 1: Technische Daten

Tiefste Position ZAP* I 509 mm
Maximale Hohe ZAP* k 1609 mm
Hebebereich (Hohenreichweite) m 1100 mm
Schenkellange 1042 mm
Gesamtlange 1158 mm
Mindestabstand Schenkel r 506 mm
Maximaler Abstand Schenkel q 970 mm
Schenkelhéhe / Hohe des Fahrgestells n 1114;9’)5mmmm
Gesamtbreite (geschlossen), Aulenmaly 565 mm
Gesamtbreite (geoffnet), Laufrollen vorne p 1026 mm
Lange zusammengeklappt 1236 mm
Hoéhe zusammengeklappt 294 mm
Breite zusammengeklappt 565 mm
Min. Abstand Wand/ZAP* (geringste Hohe) w3 36 mm

Min. Abstand Wand/ZAP* (Hochstreichweite) w2 263,5 mm
Min. Abstand Wand/ZAP* (grof3te Hohe) w1 65 mm
Wendekreis 1188 mm
Gesamtgewicht 35 kg
Gewicht von Fahrgestell 16,5 kg
Gewicht der Kontrollbox + Batterie 3 kg
Gewi_cht des oberen Rahmens (Auslegerarm / 18,5 kg
Spreizstange + Motor + Kontrollbox)

Hochslast 130 kg
Bodenfreiheit 15,5 mm
Maximale Reichweite bei 600 mm a 557 mm
Maximale Reichweite ab Trager b 557 mm
Reichweite ab Trager mit Abstand von 700 mm c 323 mm
Spannungsausgang 24V — max. 250 VA
Betriebstemperatur +5 bis +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% bei 30°C, nicht kondensierend
Schalldruck < 54 dB(A)
Kontrollbox TiIMOTION TC20
Batterie Nicht zutreffend
Handsteuerung TiIMOTION TH10
Motor TiIMOTION TA23
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Falcon
2022-11

Technische Daten

Schutzklasse Kontrollbox IP54

Schutzklasse Batterie Nicht zutreffend

Schutzklasse Handsteuerung IP54

Schutzklasse Motor IP54

Isolierklasse Il - Type B

Periodischer Betrieb max. 10%, oder 2 Mlir;.ulis):uerbetrieb/ 18 min.
Batteriekapazitat 2.9 Ah

Not-stopp Ja

Manuelle Notabsenkung Ja

Elektrische Notabsenkung Nein

Technische Anderungen vorbehalten. MaBtoleranz +/- 15 mm /1,5 kg / 1,5°

1 = Hochste Position, 2 = Maximale Reichweite, 3 = Niedrigste Position
* ZAP = Zentraler Anschlagpunkt
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Premessa
Congratulazioni! Ora possiede un sollevatore Vermeiren!

Questo prodotto e realizzato da personale qualificato e competente. Esso e progettato e prodotto
secondo gli elevati standard di qualita garantiti da Vermeiren.

Grazie per la fiducia accordata ai prodotti Vermeiren. Questo manuale viene fornito come
supporto per I'uso di questo sollevatore e delle sue opzioni operative. Leggerlo attentamente, in
quanto aiuta a familiarizzarsi con il funzionamento, le prestazioni e le limitazioni del prodotto.

Per eventuali ulteriori domande successive alla lettura di questo manuale, rivolgersi al proprio
rivenditore specializzato, che sara lieto di fornire un supporto sull’argomento.

Nota importante
Per garantire la propria sicurezza e prolungare la durata del prodotto, trattarlo con cura e farlo
controllare e/o sottoporlo a manutenzione con regolarita.

Questo manuale rispecchia gli sviluppi piu recenti del prodotto. Vermeiren si riserva il diritto di
introdurre modifiche di questo tipo di prodotto senza alcun obbligo di adattare o sostituire i prodotti
analoghi consegnati in precedenza.

Le immagini vengono utilizzate per chiarire le istruzioni contenute nel manuale. | dettagli del
prodotto raffigurato possono essere diversi da quelli del prodotto in uso.

Informazioni disponibili

Sul sito Web di Vermeiren, all'indirizzo http://www.vermeiren.com/ & sempre disponibile la
versione piu recente delle informazioni indicate di seguito. Visitare con regolarita tale sito per
verificare I'esistenza di eventuali aggiornamenti.

Le persone ipovedenti possono scaricare la versione elettronica di questo manuale e farlo leggere
da un software applicativo di sintesi vocale.

: |l Questo manuale utente
Per l'utente e il rivenditore specializzato

: |l Manuale di assistenza
Per il rivenditore specializzato

E Dichiarazione di conformita CE



http://www.vermeiren.com/
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2 Prima dell’uso

2.1 Uso previsto

Questo paragrafo fornisce una breve descrizione dell’uso previsto del sollevatore. Gli altri
paragrafi aggiungono inoltre alle istruzioni ulteriori avvertenze di rilievo. Vermeiren desidera in tal
modo portare all’attenzione dell’'utente gli eventuali usi errati che possono presentarsi.

¢ Indicazioni e controindicazioni: Questo sollevatore deve essere azionato da un assistente per
trasferire pazienti seduti, ad esempio, tra sedie a rotelle, letti di cura e bagni. Il sollevatore &
stato progettato e prodotto come ausilio per il trasporto/trasferimento di persone anziane o che
soffrono di paralisi, perdita o difetti degli arti, articolazioni rigide o danneggiate, problemi
cardiovascolari, cachessia, ... .

e Questa carrozzina e adatta per l'uso al coperto.

e Questo sollevatore e progettato e prodotto esclusivamente per il trasporto/trasferimento di una
(1) persona con un peso massimo conforme alle specifiche di cui al 87. Essa non € viceversa
progettata per il trasporto di merci od oggetti, né per qualunque uso diverso da quello descritto
in precedenza.

e Ultilizzare esclusivamente accessori e ricambi approvati da Vermeiren.

e Leggere tutte le informazioni tecniche di dettaglio e le limitazioni del sollevatore, riportate nel
capitolo 7.

e Lagaranzia del prodotto presuppone un uso e una manutenzione normali del medesimo, come
descritti in questo manuale. | danni al prodotto dovuti a uso improprio 0 manutenzione carente
causano la decadenza della garanzia.

2.2 Istruzioni generali di sicurezza

/A ATTENZIONE Rischio di lesioni e/o danni

Leggere e osservare le istruzioni contenute in questo manuale. In caso contrario, € possibile
ferirsi o danneggiare il sollevatore.

Durante I'uso, tenere presenti le seguenti avvertenze generali:

e L'uso ed il funzionamento del sollevatore € pensato solo per le persone autorizzate che sono
state istruite sull'uso del dispositivo stesso.

¢ Non superare il carico massimo previsto per il sollevatore. In caso contrario, la centralina di
controllo si spegnera.

¢ In caso di peso diverso dell'utente per il sollevatore e il sistema di seduta, rispettare sempre il
peso dell'utente piu basso.

e Durante l'operazione di sollevamento € necessaria la presenza di un addetto.

e Tenere presente che alcune parti del sollevatore possono diventare molto calde o fredde a
causa della temperatura ambiente, della radiazione solare o dei dispositivi di riscaldamento.
Fare attenzione quando si toccano.

¢ |l sollevatore e stato sottoposto a prove di compatibilita elettromagnetica ed € conforme alla
relativa norma. Le fonti di campi elettromagnetici, come quelli di telefoni cellulari, generatori di
corrente o fonti energetiche di grande potenza, possono tuttavia influire sulle prestazioni del
sollevatore. L’elettronica del sollevatore pud d’altro canto influire su altri apparati elettronici.

e Utilizzare il sollevatore solo su superfici piane dove tutte le rotelle toccano il suolo e dove c'e
un contatto sufficiente per far funzionare il sollevatore in sicurezza. Non superare ostacoli con
il sollevatore durante il trasferimento del paziente.

¢ Non utilizzare il sollevatore in ambienti umidi o bagnati.

e Consultare il produttore prima di modificare o sostituire i punti di assicurazione della stessa,
oppure componenti o parti della sua struttura o del suo telaio.




&

e Prestare attenzione al fuoco, soprattutto alle sigarette accese, perché i sistemi di seduta sono
inflammabili.

Nel caso in cui si sia verificato un grave incidente con il vostro prodotto, informate Vermeiren o il IT
vostro rivenditore specializzato e l'autorita competente del vostro paese.
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3 Utilizzo del sollevatore
3.1 Uso del sollevatore

l /A AVERTENZA l Rischio di lesioni e/o danni

¢ Verificare che durante I'uso del sollevatore ci sia sufficiente spazio ai lati e al di sopra dello
stesso, poiché in caso contrario si potrebbero verificare danni o lesioni delle funzioni
d'impostazione durante il movimento.

e Per evitare lesioni, tenere sempre sotto controllo il braccio del sollevatore.

e Si devono utilizzare solo sistemi di seduta pensati ed approvati per il sollevatore (vedere
istruzioni per I'uso dei relativi sistemi di seduta). L'uso di altri sistemi di seduta & a proprio
rischio e pericolo.

e Per spostare il sollevatore, utilizzare solo le impugnature per la spinta e nessun altro
componente.

Osservare i dati tecnici secondo cui & possibile utilizzare il sollevatore. |l sollevatore deve essere
utilizzato solo da persone autorizzate che hanno ricevuto una formazione sull'uso dello stesso.

3.1.1 Spaziatura telaio

Per poter utilizzare una sedia a rotelle o altri dispositivi
simili con il sollevatore, ma anche per aumentare la
sicurezza d'uso del sollevatore, & possibile aumentare la
distanza tra le gambe del telaio.

Posizionarsi dietro il sollevatore assemblato, afferrare le
impugnature per la spinta del sollevatore (a destra e a
sinistra della centralina). Premere leggermente con un
piede la leva sul telaio inferiore (a destra o a sinistra)
verso il basso per aumentare o ridurre la distanza delle
gambe del telaio.

Fissare le due ruote sull'estremita posteriore del telaio
premendo leggermente con la punta del piede il pedale del
freno della ruota verso il basso finché non si blocca. Per
sbloccare il freno, premere leggermente con la punta del
piede ancora sul pedale del freno verso I'alto finché le ruote

non si sbloccano.

)

3.1.3 Sollevare e abbassare la traversa
Con il comando manuale & possibile regolare la traversa in qualsiasi @ 9
posizione. @/V &

@ = Sollevare traversa

@ = Abbassare traversa
Durante I'uso della funzione di sollevamento fino all'estremita del motore del (111
sollevatore, l'interruttore di limite e attivato dall'elettronica (funzione di
sicurezza). Utilizzare la funzione di sollevamento solo al centro dell'intervallo e
di regolazione. ‘\_:




3.1.1 Pulsante di abbassamento

Se si dovesse verificare un danno al comando manuale, & possibile
abbassare la traversa dalla centralina.

La traversa si abbassa finché viene premuto il pulsante (3) sul
pannello di comando della centralina.

3.1.2 Spostamento del sollevamalati

| A AVWERTENZA | Rischio di lesioni

e Prestare attenzione durante il passaggio in spazi
ristretti (ad esempio, porte).

1. Posizionarsi dietro il sollevatore e afferrare le
impugnature (a destra e a sinistra, accanto alla
centralina) con entrambe le mani.

2. Accertarsi che entrambi i freni delle ruote posteriori
siano sbloccati.

3. Spostare lentamente il sollevatore nella posizione
desiderata.

A sollevatore scarico, consigliamo di spostarlo indietro
affinché sia possibile superare piu facilmente gli ostacoli
(ad es. telai di porte, angoli di stanze o arredamenti).

3.1.3 Girare il sollevatore intorno al suo asse

| A AWERTENZA | Rischio di lesioni

e Prestare attenzione durante il passaggio in spazi %
ristretti (ad esempio, porte). {4

e Per spostare il sollevatore, utilizzare solo le
impugnature per la spinta e nessun altro AR
componente.

1. Aprire le gambe del sollevatore per garantire una
maggiore stabilita.

2. Attivare i freni.

3. Posizionare il paziente nel sollevatore con
l'imbragatura appropriata. (consultare il manuale A B
dellimbragatura  per  le  istruzioni  sul O

posizionamento del paziente nel sollevatore).
4. Sollevare il paziente da terra, da una sedia, da un ~
letto, ... . N
Allentare entrambi i freni delle ruote posteriori.
Posizionarsi dietro il sollevatore e afferrare con
entrambe le mani le impugnature (a sinistra e a destra, accanto alla centralina di controllo).
7. Ora girate con cautela e lentamente il sollevatore per pazienti nello stesso punto. Fare
attenzione a non toccare alcun oggetto con le gambe del sollevatore.
8. Una volta girato in posizione corretta, € possibile sollevare il paziente.

o g




3.2 Sistema di seduta

| A AWERTENZA | Rischio di lesioni

Utilizzare solo le imbracature appropriate per i pazienti.

Non utilizzare imbracature danneggiate.

Leggere prima il manuale completo delle imbragature.
Utilizzare solo imbragature compatibili approvate da Vermeiren

Il sollevamalati deve essere utilizzato solo con imbracature progettate per sollevatori Falcon
Vermeiren (per bilancini a 4 punti).

Le indicazioni d'uso sono presenti nelle istruzioni d'uso dei relativi sistemi di seduta, vedere il
manuale separato.

3.2.1 Collegamento alla barra di sollevamento degli argani paziente

Le sistema di seduta vengono collegate attraverso le cinghie di fissaggio. Queste cinghie di
fissaggio verranno sospese sulla barra di sollevamento dell'argano paziente.

Le cinghie di fissaggio delle sistema di seduta hanno 4 lacci di colori diversi.

a o —

Nero Giallo Rosso  Verde

Cinghia di fissaggio dell sistema di seduta

Ganci per

l la cinghia di
- - \ / fissaggio
® .
7
\ Barra di sollevamento degli argani paziente /

Con questi lacci € possibile sollevare il paziente in posizioni diverse. Queste posizioni dipendono
dall'altezza e peso della persona.




| poggiagambe possono essere collegati all'argano paziente secondo metodi diversi.

.q

Spalle Gambe Testa
| 57 | | (soltanto con le sistema di
5 B seduta comfort)
———y | N /J?
\ | N
N~ [ e
% t\'?%?;
® o
“ Verde L Verde Verde
® ®
\ Rosso k Rosso Rosso
®
o
\ Giallo Giallo Giallo
[ _
Nero “ Nero Nero

e Poggiagambe incrociati

Questo & il metodo piu usato per collegare la cinghia. Collegare le sistema di seduta con i

poggiapiedi incrociati secondo le istruzioni seguenti:

e |ncrociato sotto entrambe le coscie

/\ ATTENZIONE: Rischio di caduta - Con un paziente con gambe amputate
aumenta il rischio di caduta perché il paziente perde facilmente I'equilibrio.

E possibile utilizzare questo metodo per sollevare un paziente con gambe amputate.
Collegare le sistema di seduta incrociata sotto entrambe le cosce secondo le istruzioni

dell'argano paziente.

seguenti:

. Inserire la cinghia di fissaggio del poggiagambe nel laccio dell'altro poggiagambe.
2. Collegare le cinghie di fissaggio dei poggiagambe sulla barra di sollevamento

. Incrociare le cinghie di fissaggio del poggiagambe sotto le cosce.

9



e Ogni poggiagambe separatamente sulla barra di sollevamento

/\ ATTENZIONE: Rischio di caduta- Questo metodo aumenta la possibilita di
scivolare fuori dall sistema di seduta.

2. Collegare le cinghie di fissaggio dei poggiagambe sulla barra di sollevamento
dell'argano paziente.

E possibile collegare ogni poggiagambe separatamente sulla barra di sollevamento per
pazienti con genitali sensibili. Collegare le sistema di seduta con questo metodo secondo
le istruzioni seguenti:

1. Porre il poggiagambe intorno a ogni gamba separatamente, ma non incrociato.
2. Collegare le cinghie di fissaggio dei poggiagambe sulla barra di sollevamento
dell'argano paziente.

3.2.2 Posizionamento della barra di sollevamento

La barra di sollevamento deve essere sempre perpendicolare al corpo del paziente. La figura a
sinistra & il metodo giusto. La figura a destra & il modo sbagliato.

-

=

r/p 1 \g
=

3.3 Batteria e ricarica
3.3.1 Caricabatterie

Tensione primaria 100 - 240 V CA/50/60 Hz

Dispositivi di protezione protetto da errori di polarita, sovratensione e surriscaldamento
Temperatura ambiente da0°Ca+40°C

Lunghezza cavo di collegamento 20m

Temperatura ambientale per la conservazione da -15° C a +50° C

Umidita relativa per la conservazione max. 95% (senza condensazione)

Dichiarazione di conformita verificato ai sensi della direttiva IEC 60601-1

3.3.2 Carica della batteria
Utilizzare solo la centralina del dispositivo con il caricabatterie incluso.

E consigliabile ricaricare regolarmente le batterie, per garantire la continuita di utilizzo del
sollevatore ed estendere la vita utile delle batterie. La centralina indichera con un segnale
acustico quando il livello di carica delle batteria € bassa.

Primo utilizzo

Inserire il connettore del cavo di alimentazione nell'apposito connettore della centralina. La spina
del cavo di alimentazione deve essere inserita nella presa di corrente. |l tempo di ricarica € di
circa 24 ore.

10



&

Ricarica
A  AVVERTENZA: rischio di lesioni. Non utilizzare il sollevatore quando il cavo di
alimentazione é collegato alla presa di corrente.

Quando la batteria si sta scaricando, solo il LED di sinistra si accende in verde. Quando il livello
della batteria diventa molto basso, il LED si illumina di rosso e si sente un segnale acustico ogni
2 secondi.

La batteria e completamente carica quando tutti i LED sono completamente verdi.

Al termine della carica € sempre consigliabile rimuovere prima la spina di alimentazione dalla
presa di corrente e successivamente il connettore dalla centralina.

Non utilizzare il sollevatore durante la carical

Se le batterie non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo, si scaricano lentamente
(completamente) e non possono piu essere ricaricate con il caricabatterie in dotazione. E
pertanto consigliabile ricaricare le batterie almeno una volta al mese, anche se non vengono
utilizzate.

3.4 Emergenza

In casi di emergenza, € necessario utilizzare l'arresto di emergenza e la funzionalita di
abbassamento di emergenza.

3.4.1 Arresto di emergenza ,
In caso di emergenza e durante il montaggio e lo smontaggio, & %
possibile attivare l'arresto di emergenza premendo il pulsante Q

rosso a destra presente sulla centralina.

L'arresto di emergenza viene disattivato ruotando il pulsante 4 B
rosso nella direzione delle frecce. ‘

3.4.2 Abbassamento di emergenza manuale

A AVVERTENZA: rischio di lesioni. L'abbassamento di emergenza manuale deve essere
adeguato al peso del paziente.

In caso di assenza di alimentazione o di batterie scariche, I'abbassamento
di emergenza pud essere effettuato premendo il pulsante rosso posto
all'estremita superiore del motore.

Si noti che I'abbassamento di emergenza manuale & possibile solo se il
paziente & seduto sul sollevatore.

| ;
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4 Installazione e regolazione

Il sollevatore viene consegnato completamente assemblato dal rivenditore specializzato.
Le istruzioni contenute nel presente capitolo sono destinate al rivenditore.

Per individuare il centro assistenza o il rivenditore specializzato piu vicino, contattare il centro
Vermeiren.

/A AVVERTENZA: Pericolo di limiti non sicuri — Utilizzare solo i limiti descritti nel presente
manuale.

4.1 Consegna

Il sollevatore Falcon Vermeiren pud essere consegnato con:
e telaio comprensivo di 4 ruote (di cui due con freni)
asta con impugnatura per la spinta
traversa e bilancino
centralina (compr. 2x accumulatore e comando manuale)
caricabatterie
motore
manuale di istruzioni

Prima dell'uso, controllare che tutti i componenti siano inclusi e che non siano stati danneggiati,
ad esempio durante il trasporto.

Si noti che nei vari paesi europei la dotazione di base potrebbe essere diversa. Per ulteriori
informazioni, rivolgersi al rivenditore nel proprio paese.

4.2 Montaggio o smontaggio
4.2.1 Disimballaggio

A  AVVERTENZA: rischio di lesioni. Dopo il disimballaggio e prima del montaggio,
verificare sempre che I'arresto di emergenza (il pulsante rosso sulla centralina)
sia premuto.

L'imballaggio del sollevatore & stato scelto per garantire una sicurezza ottimale durante il
trasporto.

1. Estrarre tutte le parti del sollevatore dal cartone e verificare
che la spedizione sia completa e i singoli componenti non
presentino difetti visibili. In caso di danni, rivolgersi al proprio
rivenditore.

2. Prima dell'installazione assicurare il sollevatore da
movimenti involontari azionando tutti i freni. Premere
leggermente con la punta del piede la piastra frenante verso
il basso fino a bloccarla. Per sbloccare il freno, premere
leggermente con la punta del piede ancora sulla piastra
frenante verso I'alto finché la ruota non si sblocca.

12



4.2.2 Montaggio

A  AVVERTENZA: rischio di intrappolamento. Verificare che durante il
montaggio nessuna parte del corpo o nessun cavo venga incastrato
o schiacciato.

1. Inserire l'asta verticale nel telaio inferiore e serrare saldamente la leva.

2. Posizionare il motore nei suoi attacchi sull’ asta verticale e sul braccio
del paranco (4) e fissarlo in posizione con i perni.

3. Per il primo utilizzo: Montare la centralina di comando sull’ asta
verticale stringendo i due bulloni.

4.2.3 Smontaggio

A AVVERTENZA: rischio di intrappolamento. Verificare che durante lo
smontaggio nessuna parte del corpo o nessun cavo venga
incastrato o schiacciato.

A AVVERTENZA: rischio di lesioni. Verificare che I'arresto di
emergenza (pulsante rosso sulla centralina) sia attivato, per evitare
spostamenti involontari.

1. Fissare le due ruote sull'estremita posteriore del telaio premendo
leggermente con la punta del piede il pedale del freno della ruota verso
il basso finché non si blocca. Per sbloccare il freno, premere
leggermente con la punta del piede ancora sul pedale del freno verso
I'alto finché le ruote non si sbloccano.

2. Sganciare il motore dal braccio di sollevamento e dall' asta verticale
rimuovendo i perni (4).

3. Rimuovere la leva ed estrarre I'asta verticale dal telaio inferiore.

13
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5 Manutenzione
51 Intervalli di manutenzione

A ATTENZIONE Rischio di lesioni e danni

Riparazioni e sostituzioni devono essere eseguite esclusivamente da personale con un’opportuna
formazione e utilizzando unicamente ricambi originali Vermeiren.

« L'ultima pagina di questo manuale contiene un modulo di registrazione che consente ai
rivenditori specializzati di registrare ogni intervento di assistenza.
La frequenza dell'assistenza dipende dalla frequenza e dall'intensita dell’'uso. Concordare con il
proprio rivenditore un calendario comune per le attivita di ispezione / manutenzione / riparazione.
Per il manuale di manutenzione, fare riferimento al sito Web di Vermeiren all’indirizzo
www.vermeiren.com.

Prima di ciascun utilizzo

Verificare i seguenti punti:

o Tutti i componenti: presenza, integrita e assenza di usura.

. Tutti i componenti: pulizia, vedere il § 5.3.

o Condizioni dei componenti del telaio: assenza di deformazioni, instabilita, punti deboli o
raccordi allentati.

o Freni: nessun danno visibile e/o sporcizia.

. Scatola di comando, comando manuale, caricabatteria e relativi cavi: nessun danno, ad
esempio fili sfilacciati, rotti o esposti. Controllare che la regolazione elettrica del braccio a
sbalzo funzioni correttamente, utilizzando il comando manuale.

. Stato delle batterie: ricarica secondo necessita, vedere il § 3.3.

8 settimane circa

In funzione della frequenza d’uso, verificare quanto segue:

. Lubrificazione dei raccordi articolati della trasversa

. Stato delle ruote

o Sono visibili danni all'alloggiamento della centralina, batterie, caricabatterie (se disponibile)
e del comando manuale?

. Stato del cavo idoneo all'uso

. Ricaricare la batteria

Ogni sei mesi o per ogni nuovo paziente

In funzione della frequenza d’uso, verificare quanto segue:

. Pulizia

o Stato generale

o Controllo del funzionamento del caricabatteria.

o Funzionamento delle ruote

Se le ruote oppongono eccessiva resistenza & necessario pulirle. Se questa operazione non
consente di risolvere il problema, consultare il rivenditore specializzato.

Annualmente o con maggiore frequenza

Almeno una volta allanno, o con maggiore frequenza, richiedere al proprio rivenditore
specializzato un intervento di ispezione e manutenzione del sollevatore. La frequenza minima di
manutenzione dipende dall’'uso, e deve pertanto essere concordata con il proprio rivenditore
specializzato.
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5.2 Spedizione e magazzinaggio

e La spedizione e il magazzinaggio del sollevatore devono avvenire come indicato nelle
specifiche tecniche riportate nel §7. Avere cura di immagazzinare il sollevatore in un luogo
asciutto.

e Evitare che i cavi siano schiacciati o piegati.

e Scollegare il solleva ammalati dalla presa.

e Fornire copertura o imballaggio adeguato per proteggere il sollevatore da ruggine e oggetti
estranei (ad esempio, acqua salata, aria salmastra, sabbia, polvere).

e Conservare insieme tutte le parti rimosse, o contrassegnarle se necessario, per evitare di
confonderle con altri prodotti al momento del montaggio (Ad esempio, il caricabatterie).

e Assicurarsi che non vengano riposti oggetti sopra o contro il sollevatore per pazienti e i suoi
componenti per evitare danni.

5.3 Pulizia

| ATEnzioNe | Rischio di danni da umidita
Non pulire il sollevatore con manichette o pulitrici ad alta pressione.

o Per rimuovere lo sporco piu resistente, utilizzare un detergente delicato disponibile in
commercio.

o Eliminare le macchie con una spugna o una spazzola morbida.

o Non utilizzare detergenti aggressivi, ad esempio solventi, né spazzole dure.

5.3.1 Componentiin plastica

Per pulire tutte le parti in plastica del sollevatore, utilizzare detergenti per plastica disponibili in
commercio. Attenersi alle istruzioni che accompagnano il detergente e utilizzare solo spazzole o
spugne morbide.

5.3.2 Rivestimento

La qualita elevata del trattamento superficiale garantisce una protezione ottimale contro la
corrosione. Se il rivestimento esterno &€ danneggiato da rigature o in altri modi, far riparare la
superficie dal rivenditore.

Durante la pulizia, utilizzare solo acqua tiepida e detergenti per uso domestico, con spazzole e
panni morbidi. Non far entrare umidita all'interno dei tubi.

5.3.3 Alloggiamento elettronica

A  AVVERTENZA: Rischio di lesione — Prima di eseguire operazioni di manutenzione,
attivare Il'arresto di emergenza, in caso contrario potrebbero verificarsi movimenti
involontari.

Per pulire la centralina, l'alloggiamento del motore ed il comando manuale utilizzare
esclusivamente un panno umido imbevuto con un po' di detergente per uso domestico. Non
utilizzare prodotti o utensili di pulizia abrasivi (spugnette metalliche, spazzole etc.) onde evitare
di rigare la superficie dell'unita di comando compromettendo la protezione contro gli spruzzi.

Verificare regolarmente che i connettori non siano corrosi o danneggiati onde evitare che il
funzionamento dell'elettronica ne risenta.

La casa costruttrice declina qualsiasi responsabilita per danni derivanti da carenze nella cura del
prodotto.
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54 Disinfezione

A AVVERTENZA: prodotti pericolosi. L'utilizzo di disinfettanti & limitato al personale
autorizzato.

Tutte le parti del sollevatore possono essere trattate con un disinfettante commerciale. Seguire
le istruzioni del disinfettante.

Le istruzioni per il lavaggio delle imbragature sono riportate nel manuale delle imbragature e
sull'etichetta di ogni imbragatura.

55 Controllo

Inizialmente & preferibile un controllo all'anno e almeno uno prima della ripresa dell'utilizzo.
Eseguire tutti i controlli indicati di seguito accompagnati da documentazione compilata da
personale autorizzato:

o \erifica dei cablaggi (in particolare: schiacciamenti, abrasioni, tagli, isolamento visibile dei
conduttori, conduttori metallici visibili, pieghe, gobbe, cambiamenti di colore della guaina
esterna, infragilimenti, spostamento sicuro in modo che I'azione di schiacciamento o tagli e gl
altri stress meccanici siano improbabili).

e Esame visivo delle deformazioni plastiche e/o dell'usura dei componenti del telaio (telaio,
sospensione del motore, traversa, bilancino).

e Controllo visivo per escludere danni alla verniciatura (rischio di corrosione).

e Esame visivo dei danni agli involucri, le viti devono essere serrate.

¢ Verifica della quantita di grasso sulle giunzioni metalliche delle parti mobili.

o Esame visivo delle fessure e della fragilita di tutti le parti in plastica.

o Verifica della corrente di dispersione della scatola di controllo (compreso il caricabatterie) (A)
in base alla norma VDE 0702.

e Verifica della resistenza d'isolamento della scatola di controllo (compreso il caricabatterie)
(MO) in base alla norma VDE 0702.

e Test funzionale della traversa (lubrificazione dei raccordi, zona di regolazione, deformazione,
usura).

e Verifica del funzionamento dei motori del sollevatore (con marcia di prova - rumorosita,
velocita, marcia regolare, e cosi via). Se necessario: misurazione delle prestazioni, dapprima
senza carico, poi al carico nominale ("SWL"), per valutare l'usura dei motori confrontando i
valori dell’'assorbimento di corrente con i dati tecnici forniti al momento della consegna del
prodotto.

e Test funzionale dell'arresto di emergenza.

o Test funzionale dell'abbassamento di emergenza.

¢ Verifica della completezza della condizione di consegna e della disponibilita del manuale di
istruzioni.

Le misurazioni devono essere eseguite da personale specializzato nel settore dei presidi per
disabili e da elettricisti specializzati in strumenti e procedimenti di controllo. L'autorizzazione
all'uso del sollevatore dopo i controlli e le manutenzioni € di competenza dell'elettricista. La
manutenzione deve essere eseguita solo da personale autorizzato e documentata come da
programma.

Gli interventi di manutenzione, se sono stati controllati almeno gli aspetti menzionati, devono
essere riportati nella scheda del piano di manutenzione.
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5.6 Durata prevista

Il sollevatore e costruito in modo da permettere una durata media di vita di 8 anni. Tale valore
aumenta o diminuisce a seconda della frequenza di utilizzo, dello stoccaggio, della
manutenzione, dell'assistenza e della pulizia.

5.7 Utilizzi successivi

Prima di ogni utilizzo successivo, fare disinfettare, ispezionare e sottoporre a manutenzione il
sollevatore secondo le istruzioni di questo capitolo.

5.8 Fine vita

A fine vita, occorre smaltire il sollevatore conformemente alla legislazione ambientale locale.
modo migliore per farlo consiste nello smontare il sollevatore per agevolare il trasporto dei
componenti riciclabili.
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6 Soluzione dei problemi di funzionamento

Tabella 1: Soluzione dei problemi di funzionamento

Rumore provocato dalle parti

Necessaria la lubrificazione.

Iy e

Lubrificare le parti mobili.

mobili (ad esempio la (Non lubrificare il motore di
traversa). azionamento!)
Il motore di azionamento | Motore di azionamento Sostituire il motore di

produce un rumore insolito.

danneggiato.

azionamento o contattare il
rivenditore.

Il sollevatore non solleva piu.

1. Motore di azionamento
elettrico danneggiato.

2. Peso del paziente eccessivo (Il
LED di sovraccarico sul

comando manuale si accende).

3. Controllo manuale o motore di
azionamento non collegato.

4. Batteria non collegata, o
collegata in modo non
corretto, alla centralina.

5. Batteria scarica.

6. Arresto di emergenza attivato.

1. Sostituire il motore di
azionamento.

2. Utilizzare un sollevatore
CoNn un peso Massimo per i
pazienti piu elevato.

3. Controllare i collegamenti.
Se necessario collegare il
controllo manuale o il
motore di azionamento.

4. \Verificare che la batteria sia
presente e installata in
modo corretto.

5. Caricare le batterie o
sostituirle.

6. Disattivare l'arresto di
emergenza.

L'abbassamento d
emergenza del paziente non
funziona.

E previsto un peso di carico minimo
per I'abbassamento del paziente.

Se il peso del paziente & troppo
limitato, abbassare leggermente
la traversa o regolare la velocita
di abbassamento.

Impossibile  ricaricare la

batteria

1. Batteria non posizionata
correttamente nella centralina.

2. Cavo di
difettoso.

3. Batterie difettose.

4. Scatola di controllo con
caricabatterie incluso 0]
caricabatterie difettosa.

alimentazione

1. Verificare che le batterie

siano collegate alla
centralina.
2. Sostituire il cavo di

alimentazione.

3. Sostituire le batterie.

4. Sostituire la centralina
con caricabatterie incluso
o caricabatterie.




7 Specifiche tecniche
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Specifiche tecniche

Tabella 2: Specifiche tecniche

Posizione piu bassa ZAP* I 509 mm
Altezza massima ZAP* k 1609 mm
Area di sollevamento (portata in altezza) m 1100 mm
Lunghezza gamba 1042 mm
Lunghezza totale 1158 mm
Distanza minima gambe r 506 mm
Distanza massima gambe q 970 mm
Altezza gamba / altezza telaio n 1114;9’)5mmmm
Larghezza totale (chiuso), ingombro 565 mm
Larghezza totale (aperto), ruote anteriori p 1026 mm
Lunghezza ripiegata 1236 mm
Altezza ripiegata 294 mm
Larghezza ripiegata 565 mm
ai:;asri];z )minima tra parete / CSP* (portata w3 36 mm
E‘]ii?]ti?]:]az)a minima tra parete / CSP* (altezza W2 2635 mm
Distanza minima tra parete / ZAP* (altezza
massima) w1 65 mm
Raggio di curva 1188 mm
Peso complessivo 35 kg
Peso telaio 16,5 kg
Peso della centralina di controllo + batteria 3 kg
Peso dgl te.Iaio'superiore (braccio a s'balzo / 18,5 kg
barra divaricatrice + motore + centralina)
Carico massimo 130 kg
Distanza dal suolo 15,5 mm
Portata massima a 600 mm a 557 mm
Portata massima dalla trave b 557 mm
Portata dalla traversa con distanza di 700 mm c 323 mm
Tensione in uscita 24V — max. 250 VA
Temperatura d'esercizio +5 °C fino a +40°C
Umidita relativa da 20% a 80% a 30°C, senza produzione di
condensa
Pressione acustica <54 dB (A)
Centralina TiIMOTION TC20
Batteria Non applicabile
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Falcon
2022-11
Specifiche tecniche

Comanda manuale

TiIMOTION TH10

Motore TiIMOTION TA23
Classe di protezione centralina IP54
Classe di protezione batteria Non applicabile
Classe di protezione comando manuale IP54
Classe di protezione motore IP54
Classe di isolamento Il - Tipo B
Funzionamento periodico max. 10% o 2 min. funzionamento continuo/18
min. pausa
Capacita delle batteria 2.9 Ah
Arresto di emergenza Si
Abbassamento di emergenza manuale Si
Abbassamento elettrico di emergenza No

| dati tecnici sono soggetti a modifiche. Tolleranza +/-15 mm /1,5 kg /1,5°

1 = Posizione piu alta, 2 = Portata massima, 3 = Posizione piu bassa

* ZAP = punto di sollevamento centrale
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Introduccion

jFelicidades! Es usted el propietario de un elevador Vermeiren.

Este producto ha sido fabricado por personal experto y cualificado. Se ha disefiado y fabricado
segun los mas altos estandares de calidad implementados por Vermeiren.

Le agradecemos su confianza en los productos Vermeiren. Le ofrecemos este manual para
ayudarle en la utilizacion de su elevador y sus opciones de manejo. Léalo detenidamente. Le
ayudard a familiarizarse con el manejo, las capacidades y limitaciones de su producto.

Si todavia tiene alguna duda después de leer este manual, contacte con su distribuidor
especializado, estard encantado de ayudarle.

Nota importante

Para garantizar su seguridad y prolongar la vida util de su producto, cuidelo bien y asegurese de
realizar revisiones y mantenimientos de manera regular.

Este manual refleja los desarrollos mas recientes del producto. Vermeiren se reserva el derecho
a implementar cambios en este tipo de producto sin que ello suponga obligacién alguna de
adaptar o cambiar productos similares previamente entregados.

Las imagenes del producto estan presentes para clarificar las instrucciones contenidas en este
manual. Los detalles del producto mostrado pueden variar con su producto.

Informacién disponible

En nuestro sitio web http://www.vermeiren.com/ siempre encontrara la version mas reciente de
la informacién en este manual. Consulte este sitio web de manera regular para estar al tanto de
posibles actualizaciones.

Las personas con discapacidad visual pueden descargarse la version electrénica del manual y
utilizar un software de sintesis de voz para poder oir su contenido.

: |1 Este manual de usuario
Para el usuario y el distribuidor especializado

: |1: Manual de mantenimiento
Para el distribuidor especializado

I Declaracion CE de conformidad



http://www.vermeiren.com/

1 Su producto

(N

‘FALCON

Brazo basculante
n Percha extensible
& &9 Motor
i Chasis
4 Rueda

Panel de control

Asa de empuje

Manejo manual

. Parada de emergencia
10. Mastil

11. Pedal apertura del chasis
12. Rueda con freno
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2 Antes de su uso
2.1 Uso previsto

Este parrafo describe brevemente el uso previsto del elevador. También se incluyen avisos
pertinentes a las instrucciones en otros parrafos. De esta manera se pretende avisar al usuario
de un eventual mal uso del elevador.

¢ Indicaciones y contraindicaciones: Este elevador estd pensado para que lo maneje un
asistente para trasladar a pacientes sentados entre, por ejemplo, sillas de ruedas, camas de
enfermeria y bafios. El elevador estd disefiado y fabricado para ser una ayuda de
transporte/transferencia para personas mayores o personas que sufren paralisis, pérdida o
defectos de las extremidades, rigidez o dafios en las articulaciones, problemas
cardiovasculares, caquexia, ...

e Este elevador es apto para su uso en interiores.

e Este elevador esta disefiado y fabricado exclusivamente para transportar a una (1) persona
con un peso maximo segun las especificaciones en 87. No esta disefiada para transportar
mercancias u objetos, 0 para otros usos que no sean los descritos anteriormente.

e Utilizar sélo accesorios y piezas de repuesto aprobadas por Vermeiren.

¢ Consulte todos los datos técnicos y las limitaciones del elevador en el capitulo 7.

e La garantia de este producto se basa en el uso y mantenimiento normales descritos en este
manual. La garantia se invalida si el producto sufre cualquier dafio causado por un uso
indebido o falta de mantenimiento.

2.2 Instrucciones generales de seguridad

l A\ PRECAUCION l Riesgo de lesiones y dafios

Lea y siga las instrucciones contenidas en este manual. De no seguirlas, puede acabar
lesionandose a si mismo, o acabar rompiendo el elevador.

Tener en cuenta las siguientes advertencias durante su utilizacion:

e Elelevador sélo debe ser manejado por personal cualificado que haya sido instruido o formado
en su aplicacion especifica.

¢ No supere la carga maxima del elevador de pacientes. Esto desconectara la caja de control.

e En caso de que haya diferentes pesos de usuario para el elevador y el sistema de asiento,
observe siempre el peso mas bajo del usuario.

e Es necesario que un asistente esté presente durante la operacién de elevacion.

e Tener en cuenta que ciertas partes del elevador pueden llegar a calentarse o enfriarse
demasiado a causa de la temperatura ambiente, la luz del sol o equipos de calefaccion. Tener
siempre cuidado al tocar el elevador.

e Se han realizado pruebas sobre la compatibilidad electromagnética del elevador, y cumple con
los estandares. Aun asi, es posible que un campo electromagnético influya en el
funcionamiento del elevador, como los campos de teléfonos méviles, generadores eléctricos,
o fuentes de alimentacién de alta potencia. Por otro lado, los componentes electronicos del
elevador también pueden afectar a otros aparatos eléctricos.

e Utilice el elevador Unicamente en superficies planas en las que todas las ruedas toquen el
suelo y en las que haya suficiente contacto para manejar el elevador con seguridad. No tome
obstaculos con el elevador mientras transfiere a un paciente.

¢ No utilice el elevador en entornos humedos o mojados.

¢ No realizar alteraciones o sustituciones a los puntos de sujecion 0 a piezas 0 componentes
del bastidor o estructurales sin antes consultar al fabricante del elevador.

e Asegurarse de que manos, ropa, cinturones, hebillas o joyas no queden atrapados por las
ruedas u otras piezas maviles durante su uso.

e Tenga cuidado con las fuentes de ignicion, como los cigarrillos encendidos, ya que pueden
incendiar el sistema de asiento.
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En caso de que se produzca un incidente grave con su producto, notifique a Vermeiren 0 a su
distribuidor especializado, asi como a la autoridad competente de su pais.
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3  Utilizar el elevador
3.1 Manejo del elevador

| A PRECAUCION | Riesgo de lesiones y dafios

e Tenga en cuenta que, para usar el elevador, debe tener suficiente espacio a los lados del
elevador y sobre éste, ya que de lo contrario, al moverse las funciones de ajuste pueden
causar dafos o lesiones.

¢ Vigile siempre el brazo de elevacion para evitar lesiones.

e Solo se pueden emplear sistemas de asiento aprobados y previstos para el elevador de
pacientes (véanse las instrucciones de uso de los sistemas de asiento correspondientes). Si
usa otros sistemas de asiento, sera por su propio riesgo.

e Utilice unicamente los asideros para empujar/tirar de la grua de paciente, ningun otro
componente.

Tenga en cuenta las especificaciones técnicas por las que se debe regir el elevador de pacientes.
El manejo del elevador de pacientes se debe encomendar exclusivamente a personas
autorizadas formadas en su uso y manejo.

3.1.1 Extensioén del chasis

Para conectar al elevador una silla de ruedas u otro
elemento de asiento, asi como para elevar la estabilidad
del elevador, se puede incrementar la distancia del
brazo del chasis.

Situese detras del elevador montado y sujete los
asideros de empuje del elevador de pacientes (a
izquierda y derecha, junto a la caja de control). Con un
pie, presione ligeramente el pulsador basculante
situado en la parte inferior del chasis (izquierda o
derecha) y podra aumentar o reducir la distancia del
brazo del chasis.

3.1.2 Frenos de estacionamiento

Fije las dos ruedas posteriores del chasis presionando
ligeramente hacia abajo los pedales de freno con la punta del
pie hasta que queden encastrados. Para soltar los frenos,
vuelva a presionar ligeramente los pedales con la punta del
pie hacia arriba hasta que las ruedas queden libres.

e

2
|
©

3.1.3 Subir y bajar el brazo basculante

i
El control manual permite ajustar gradualmente el brazo basculante en @ u
cualquier punto.

@ = Levantar la brazo basculante #

@ = Bajar la brazo basculante

(111
Al usar la funcion de elevacion hasta el extremo del motor elevador, el sistema
electronico activa el interruptor limitador (funcidén de seguridad). Emplee la T.morion
funcién de elevacion unicamente en el centro del rango de ajuste. L/

6



3.1.4 Boton de bajada

Si se produjera un dafio en el mando manual, la pluma se puede bajar
usando el panel de control. :

La pluma baja mientras se mantenga pulsado el boton del panel de
mando.

3.1.5 Mover el elevador de pacientes

| A PRECAUCION | Riesgo de lesiones

e Tenga cuidado al pasar por lugares estrechos (p. €j.
puertas).

1. Situese detras del elevador de pacientes y sujete
los asideros (a izquierda y derecha, junto a la caja
de control) con las dos manos.

2. Asegurese de que los dos frenos de las ruedas
traseras estén sueltos.

3. Desplace lentamente el elevador de pacientes
hasta la posicion deseada.

Si no lleva carga, recomendamos que mueva el
elevador de pacientes hacia atras, para superar los
obstaculos (como umbrales, esquinas o muebles) con
mayor facilidad.

3.1.6 Gire el elevador alrededor de su eje

| A PRECAUCION | Riesgo de lesiones

e Tenga cuidado de que no haya personas u objetos
en el rango de oscilacion del elevador.

e Gire el elevador con cuidado y lentamente alrededor
de su eje, para que el paciente no pueda salirse.

1. Abra las patas del elevador para darle mas
estabilidad.

Active los frenos.

Coloque al paciente en el elevador con el sistema
de asiento adecuado. (consulte el manual del
sistema de asiento para ver las instrucciones de
colocacion del paciente en el elevador).

Eleve al paciente desde el suelo, la silla, la cama,...
Afloje los dos frenos de las ruedas traseras. =
Colbéquese detras del elevador y agarre con ambas
manos los asideros (izquierda y derecha junto a la

w N

o gk

caja de control).
7. Ahora gire el elevador con cuidado, lentamente alrededor del mismo lugar. Tenga cuidado
de no tocar ningun objeto con las patas del elevador.
8. Cuando esté girado en la posicidon buena, puede levantar al paciente.
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3.2 Sistema de asiento

l& PRECAUCION ] Riesgo de lesiones

e Use solo arneses adecuados para los pacientes.

¢ No utilice arneses danados.

e Lea primero el manual completo de los sistemas de asiento.

¢ Ultilice unicamente arneses compatibles aprobados por Vermeiren.

El elevador de pacientes solo se debe usar con arneses disefiados para los elevadores de
pacientes Vermeiren Falcon (para percha extensible de 4 puntos).

Debe seguirse la aplicabilidad y las instrucciones de uso de los arneses especificos, véase el
manual separado.

3.2.1 Fijacion ala barra esplegadora del elevador de pacientes

El sistema de asiento debe fijarse a través de las correas de montaje. Las correas de montaje
quedaran suspendidas de la barra esplegadora del elevador de pacientes.

Las correas de montaje del sistema de asiento tienen cuatro ojales de diferentes colores.

Negro Amarillo  Rojo Verde

Correa de montaje del sistema de asiento

l Ganchos para
la correa de
)

- ’ \ / montaje
® ,

\ Barra esplegadora del elevador de pacientes /

Gracias a los ojales, es posible levantar al paciente en diferentes posiciones, las cuales
dependen de la altura y el peso de la persona.




Hombros

Piernas
\‘ t

Cabeza

(solo con el sistema
de asiento comfort)

i,

%3‘\

r‘

r.

Verde Verde Verde
® o
\ Rojo k Rojo Rojo
@
@
\ Amarillo Amarillo Amarillo
[
Negro Negro Negro

.q

Existen varios métodos para fijar los reposapiernas al elevador de pacientes.

Reposapiernas cruzados

Este es el método mas utilizado para fijar el sistema de asiento. Siga las instrucciones que
se indican a continuacion para fijar los reposapiernas al sistema de asiento con el

procedimiento cruzado:

1.

2.

Pase la correa de montaje de uno de los reposapiernas por el ojal del otro
reposapiernas

Fije las correas de montaje de los reposapiernas a la barra esplegadora del
elevador de pacientes .

Cruzados bajo ambos muslos

A\ ATENCION: Riesgo de caida. Los pacientes con las piernas amputadas tienen
mas probabilidades de caerse debido a que pueden perder el equilibrio con mas

facilidad.

Este método puede utilizarse para levantar a pacientes con las piernas amputadas. Siga
las instrucciones que se indican a continuacion para fijar el sistema de asiento con el
procedimiento cruzado bajo ambos muslos:

9
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1. Cruce las correas de montaje de los reposapiernas por debajo de los muslos.
2. Fije las correas de montaje de los reposapiernas a la barra esplegadora del
elevador de pacientes.

E e Fijacion de los reposapiernas por separado a la barra esplegadora

/\ ATENCION: Riesgo de caida. Este método aumenta las probabilidades de
deslizarse del sistema de asiento.

La fijacién por separado de cada reposapiernas a la barra esplegadora puede utilizarse
con pacientes que tengan problemas en los genitales. Siga las instrucciones que se
indican a continuacién para fijar el sistema de asiento con este método:

1. Coloque las piernas en los reposapiernas, primero una y luego la otra, pero no las
cruce.

2. Fije las correas de montaje de los reposapiernas a la barra esplegadora del
elevador de pacientes.

3.2.2 Posicion de la barra esplegadora

La barra esplegadora debe estar siempre perpendicular al cuerpo del paciente. La figura
izquierda es el método correcto. La figura derecha muestra la orientacion equivocada.

-
(.Q\,«

o

b ﬁ\\ )

3.3 Bateriay carga
3.3.1 Cargador de baterias

Voltaje primario 100 - 240 V CA/ 50/60 Hz

Protecciones Protegido contra polarizacion inversa, sobrecargas
eléctricas y temperatura extrema

Temperatura ambiente de 0 °C a +40°C

Longitud cable de conexién 2,0m

Temperatura ambiente de almacenamiento -15°C a +50°C

Humedad relativa de almacenamiento max. 95% (sin condensacion)

Conformidad comprobada segun IEC 60601-1

3.3.2 Cargade las baterias
Use solo la caja de control con el cargador de bateria incluido.

Se recomienda recargar las baterias regularmente para asegurarse de que el elevador siga
operativo y para ampliar la vida util de las baterias. La caja de control emitira un sonido de
advertencia para indicarle que la bateria esta baja.

Primer uso

Inserte primero el cable de alimentacion por el lado del conector en el conector adecuado de la
caja de control. El lado del enchufe del cable de alimentacion se debe insertar en la toma de
pared. La carga dura unas 24 horas.

10
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Recarga
/A ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones: no utilice el elevador con el cable de alimentaciéon
conectado a la toma de pared.

Cuando la bateria se est& agotando, solo el LED izquierdo se iluminara en verde. Cuando el nivel
de la bateria sea muy bajo, el LED se iluminara en rojo y se escuchara un pitido cada 2 segundos.

La bateria estd completamente cargada cuando todos los LEDs estan completamente verdes.

Una vez finalizado el proceso de recarga, debe desconectar siempre en primer lugar el cable de
alimentacién de la toma de pared y luego el enchufe del conector de la caja de control.

No utilice el elevador mientras se esta recargando.

Si las baterias no se usan durante un periodo considerable de tiempo, se descargan solas
lentamente (descarga profunda). En estos casos, es imposible recargarlas con el cargador de
baterias suministrado. Por tanto, es necesario recargarlas como minimo una vez al mes aunque
no se utilicen.

Consulte las instrucciones de uso en el manual del usuario de los sistemas de asiento
correspondientes.

3.4 Emergencia

En casos de emergencia, se deben usar la parada de emergencia y la funcion de bajada de
emergencia.

3.4.1 Parada de emergencia

En caso de emergencia y durante el montaje y desmontaje, la

parada de emergencia se activa presionando el boton rojo de la

caja de control. Q
el botén y gire en la direccidén de las flechas. Si el botén esta g
completamente presionado hacia atras, gire en la direccidon

opuesta a las flechas.

La parada de emergencia se desactiva girando el botén rojo en
la direccion de las flechas.

3.4.2 Bajada de emergencia manual

/A ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones: ajuste la bajada de
emergencia manual para el peso del paciente.

En caso de corte del suministro eléctrico o cuando las baterias estén vacias,
la bajada de emergencia se puede realizar por medio del tirador rojo del
extremo superior del motor.

Tenga en cuenta que la bajada de emergencia manual solo es posible
cuando el paciente esta sentado en el elevador de pacientes.

11



4  Instalacion y ajuste
El elevador se entrega completamente montado por su distribuidor especializado.
Este capitulo contiene instrucciones destinadas a los distribuidores especializados.

Para encontrar un centro de servicio o un distribuidor especializado cerca de usted, pdngase en
contacto con el centro Vermeiren mas proximo.

/A ADVERTENCIA: Riesgo por cotos peligrosos — Utilice tinicamente los cotos indicados
en este manual.

4.1 Entrega

El elevador de pacientes Vermeiren Falcon se entrega con:
e chasis y 4 ruedas (2 con frenos)
poste con asideros de empuje
brazo basculante y percha extensible
panel de control (incl. 2 pilas recargables y mando manual)
cargador de baterias
motor
manual de instrucciones

Antes de utilizarlo, compruebe que ha recibido todo el material y que no ha sufrido ningun dafo
(por culpa del transporte u otro motivo).

Tenga en cuenta que la configuracién basica puede variar de un pais de Europa a otro. Péngase
en contacto con el distribuidor especializado de su pais para obtener mas informacion.

4.2 Montaje o desmontaje
4.2.1 Desembalaje

/\ ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones: después de desembalar y antes de continuar con
el montaje, compruebe siempre que el boton de parada de emergencia (pulsador rojo
de la caja de control) esté presionado.

El embalaje del elevador de pacientes se ha seleccionado para garantizar una proteccion éptima
durante el transporte.

1. Saque todas las piezas del elevador de pacientes de la cajay
compruebe que estan todos los elementos y que ninguna
pieza presente defectos visibles. Si detecta danos, dirijase a
su sucursal distribuidora.

~ 7 2. Antes de montar el elevador, active los frenos de las ruedas
para que no se mueva inesperadamente. Presione
ligeramente con la punta del pie sobre la placa de freno de las
ruedas hacia abajo, hasta que se bloqueen. Para soltar el
freno, vuelva a presionar ligeramente con la punta del pie
hacia arriba hasta que las ruedas queden libres.

12



4.2.2 Montaje

A

ADVERTENCIA: Riesgo de aplastamiento: tenga cuidado de no
atrapar, aplastar ni cortar ninguna parte del cuerpo o cable durante
el montaje.

Inserte el mastil vertical en el bastidor inferior y apriete bien la palanca.

. Coloque el motor en sus fijaciones en el mastil vertical y en el brazo de

elevacion (4) y fijelo en su sitio con los pasadores.

Para el primer uso: Monte la caja de control en el mastil vertical
apretando los dos pernos

4.2.3 Desmontaje

A

A

ADVERTENCIA: Riesgo de aplastamiento: tenga cuidado de no
atrapar, aplastar ni cortar ninguna parte del cuerpo o cable durante
el desmontaje.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones: compruebe que el botén de
parada de emergencia (pulsador rojo de la caja de control) esté
activado para evitar movimientos de ajuste accidentales.

. Fije las dos ruedas posteriores del chasis presionando ligeramente hacia

abajo los pedales de freno con la punta del pie hasta que queden
encastrados. Para soltar los frenos, vuelva a presionar ligeramente los
pedales con la punta del pie hacia arriba hasta que las ruedas queden
libres.

Suelte el motor del brazo de elevacion y del mastil vertical retirando los
pasadores (4).

Retire la palanca y saque el mastil vertical del bastidor inferior.

.....

13
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5 Mantenimiento
51 Tiempo de mantenimiento

A PRECAUCION Riesgo de lesiones y dainos

Cualquier reparacion o cambios sélo pueden llevarse a cabo por personal debidamente
cualificado y solo pueden utilizarse piezas de recambio Vermeiren originales (véase el manual
de mantenimiento).

« La ultima pagina de este manual contiene un formulario de registro para que el distribuidor
especializado pueda registrar cada mantenimiento.
La frecuencia de los mantenimientos depende de la frecuencia e intensidad de uso. Péngase en
contacto con su distribuidor para acordar un horario comun para realizar inspecciones,
mantenimientos y reparaciones.
Para consultar el manual de mantenimiento, visitar el sitio web de Vermeiren:
www.vermeiren.com.

Antes de cada uso

Inspeccionar los siguientes aspectos:

o Todas las piezas: presentes, sin dafos ni desgastes.

o Todas las piezas: limpias, véase el §5.3

o Estado de las piezas del bastidor: sin deformaciones, inestabilidad, debilidad o conexiones
sueltas

o Frenos: sin danos visibles y/o suciedad. Elimine la suciedad, ya que podria perjudicar el
movimiento y el agarre de las ruedas. Si una rueda esta dafada, acuda a un taller
autorizado para su reparacion.

o Caja de control, mando manual, cargador de baterias, cables correspondientes: no hay
dafios como cables deshilachados, rotos o expuestos. Compruebe que el ajuste eléctrico
del brazo en voladizo funciona correctamente, utilizando el control manual.

. Estado de la bateria: recargar la bateria cuando sea necesario, véase el §3.3.

Aprox. Cada 8 semanas
En funcién de la frecuencia de uso, compruebe los siguientes puntos:

o Lubricacion de las uniones articuladas en la pluma

o Estado de las ruedas

o Si hay algun dano visible en la carcasa, en la caja de control, en el cargador de baterias (si
esta disponible) o en el mando.

o ¢ El estado de los cables es seguro para circular?

o recargar la bateria

Aprox. Cada 6 meses o para cada nuevo usuario

En funcion de la frecuencia de uso, compruebe los siguientes puntos:

o Limpieza

o Estado general

o Que funcione el cargador

o Funcion de las ruedas

En caso de resistencia excesiva al rodar, limpie las ruedas. Si no basta para arreglar el problema,
pongase en contacto con su distribuidor especializado.

Anualmente o0 mas regularmente

El elevador debe pasar por inspeccién y mantenimiento realizados por el distribuidor
especializado por lo menos una vez al aflo, 0 mas a menudo. La frecuencia minima de
mantenimiento depende del uso y debe, por tanto, acordarse mutuamente con el distribuidor
especializado.
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5.2 Envio y almacenamiento

e El transporte y almacenamiento debe llevarse a cabo segun las especificaciones técnicas en
§7. Asegurarse de que el elevador esté almacenado en un lugar seco.

e Evite que los cables se aplasten o se doblen con torceduras.

e Desconecte el elevador de pacientes de la toma de salida.

e Recubra y embale adecuadamente l'elevador de pacientes para protegerla del 6xido y de
cuerpos extrafios. (p. ej. agua salada, aire del mar, arena, polvo, etc.).

¢ Almacene todas las partes desmontadas juntas en el mismo sitio (o identifiquelas si es
necesario) para evitar mezclarlas con otros productos al volver a montar la silla (p. ej. cargador
de baterias).

e Segurese de que no hay objetos almacenados sobre o contra el elevador y sus componentes
para evitar dafos.

5.3 Limpieza

l PRECAUCION ] Riesgo de dafios por humedad

No utilizar nunca una manguera o un limpiador a alta presion.

Utilice un detergente comercial suave para retirar la suciedad rebelde.

Las manchas se pueden eliminar con una esponja o un cepillo suave.

No emplee liquidos agresivos de limpieza, como disolventes. Tampoco debe usar cepillos
duros.

5.3.1 Piezas de pléstico

Limpie las piezas de plastico de su elevador de pacientes con limpiadores de plastico
comerciales. Lea la informacion especifica del producto y use solo un cepillo o una esponja
suave.

5.3.2 Recubrimiento

La alta calidad de los acabados de las superficies garantiza una proteccion 6ptima contra la
corrosion. Si el revestimiento exterior presenta arafiazos u otros dafos, pida a su distribuidor
especializado que repare la superficie afectada.

Durante la limpieza, utilice solo agua tibia y productos de limpieza normales, cepillos y pafios
suaves. Asegurese de que no entra humedad en los tubos.

5.3.3 Carcasa de electrdonica

A ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones — Antes de realizar trabajos de mantenimiento, se
debe activar la parada de emergencia, ya que de lo contrario se pueden producir
desplazamientos inesperados.

El panel de control, la carcasa del motor y el mando manual se deberan limpiar Unicamente con
un pafio humedo con un poco de limpiador doméstico. No utilice materiales de pulimento ni
utensilios de limpieza con bordes cortantes (esponja de metal, cepillos, etc.), ya que la superficie
el mando del operador se puede rayar, dafandose asi la proteccidén contra las salpicaduras.

Compruebe regularmente que las conexiones insertables no estén corroidas ni dafiadas, puesto
que esto puede mermar la funcionalidad de la electrénica.

El fabricante no asume ningun tipo de responsabilidad por la falta de cuidados.
5.4 Desinfeccion

A ADVERTENCIA: Productos peligrosos: el uso de desinfectantes esta restringido al
personal autorizado.
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Todas las partes de l'elevador de pacientes se pueden limpiar frotando con un desinfectante
comercial. Siga las instrucciones del desinfectante.

Las instrucciones de lavado de los arneses se encuentran en el manual del arnés y en la etiqueta
de cada arnés.

5.5 Inspeccion

En principio recomendamos una inspeccion anual y, una como minimo, cuando finaliza el uso.
Todas las verificaciones que se indican a continuacidén deben ser realizadas y documentadas por
personal autorizado:

e Compruebe el cableado (especialmente, verifique la ausencia de aplastamientos, desgastes
o cortes en las partes visibles del aislamiento de los hilos, nucleos metalicos visibles, pliegues,
cambios de color de la capa exterior, secciones fragiles, asi como la correcta posicion para
evitar efectos mecanicos como cortes o aplastamientos).

¢ Inspeccione visualmente el estado de las partes del bastidor para detectar posibles

deformaciones y/o desgastes del plastico (bastidor, suspension del motor, brazo basculante,

abrazadera de ampliacion).

Verifique visualmente el estado de la pintura (peligro de corrosion).

Inspeccione visualmente todas las carcasas para detectar posibles dafos o tornillos sueltos.

Verifique la cantidad de grasa en las juntas metalicas de las partes moviles.

Verifique visualmente la ausencia de roturas y puntos fragiles en todas las piezas de plastico.

Revise la corriente de descarga residual de la caja de control (incluido el cargador) (A) segun

VDE 0702.

e Revise la resistencia de aislamiento de la caja de control (incluido el cargador) (MO) segun
VDE 0702.

e Compruebe que el brazo basculante funcione (lubricacién de las piezas de unién, rango de
ajuste, deformacion y desgaste).

e Compruebe el funcionamiento de los elementos de circulacién (en un recorrido de prueba ->
ruidos, velocidad, desplazamiento libre, etc.), si es necesario: mida el rendimiento, primero sin
carga y después con la carga nominal ("SWL"), para estudiar el desgaste y la abrasion de los
motores comparando los valores de la corriente eléctrica con los valores en el momento de la
entrega.

e Prueba de funcionamiento de la parada de emergencia.

e Prueba de funcionamiento de la bajada de emergencia.

¢ ;Se han suministrado todos los componentes? ¢ Dispone de manual de instrucciones?

Las pruebas de medicion solo pueden ser realizadas por personas que dispongan de una
formacion relacionada con el elevador y que hayan sido instruidas por un electricista sobre los
medios y procedimientos de prueba que se deben utilizar. La autorizacion para usar el elevador
de pacientes ruedas después de realizadas las pruebas de medicidn o las medidas de
mantenimiento solo puede ser otorgada por un electricista.

Solo debera firmar el plan de mantenimiento una vez se hayan verificado todos los aspectos
mencionados anteriormente como minimo.

5.6 Vida util prevista

La vida atil media del elevador es de 8 afios. La vida Gtil aumentara o disminuira dependiendo
de la frecuencia de uso, las circunstancias de conduccion y el mantenimiento.

5.7 Reutilizar

Antes de reutilizar el elevador por otra persona, desinfectarla, inspeccionarla y hacer que pase
por un mantenimiento segun las instrucciones de este capitulo.
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5.8 Fin de vida util

Al final de la vida util, deber& desechar el elevador siguiendo las leyes medioambientales de su
localidad. Para transportar materiales reciclables del elevador de manera mas coémoda, se
recomienda que se desmonte primero.
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6 Solucién de averias

Tabla 1: Solucién de averias

Engrase las partes moviles.

(por ejemplo, en el brazo
basculante).

Ruido en las partes moviles

Lubricaciéon necesaria.

(No engrase el accionador).

extrano.

El accionador hace un ruido

El accionador esta dafiado.

Sustituya el accionador o péngase en
contacto con el distribuidor
especializado.

funciona.

minima.

El elevador de pacientes no | 1. Elaccionador eléctrico 1. Sustituya el accionador.
se eleva. esta danado.

2. El peso del usuario es 2. Utilice el elevador de pacientes
demasiado elevado (El con un peso de usuario maximo
LED de sobrecarga en el mas elevado.
control manual se
enciende).

3. El control manual o el 3. Revise las conexiones. En caso
accionador no esta necesario, conecte el control
conectado. manual o accionador.

4. La bateria no esta 4. Verifique que la bateria esté
conectada o esta mal instalada o compruebe la
conectada a la caja de conexioén de la bateria.
control.

5. Bateria demasiado baja. 5. Cargue o sustituya las baterias.

6. Parada de emergencia 6. Desactive la parada de
activada. emergencia.

La bajada de paciente en Para bajar el paciente es Si el peso del paciente es demasiado
caso de emergencia no necesaria una carga de peso | bajo, tire ligeramente por los brazos

basculantes o ajuste la velocidad de
bajada.

No se puede cargar la
bateria.

1. Las baterias no estan
bien insertadas en la caja
de control.

2. Cable de alimentacion
defectuoso.

3. Baterias defectuosas.

4. Defecto en la caja de
control con cargador
incluido o cargador.

1.

Revise que las baterias estén
conectadas a la caja de
control.

Cambie el cable de
alimentacion.

Sustituya la bateria.

Sustituya la caja de control con
cargador incluido o cargador.




Especificaciones técnicas
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Falcon
2022-11
Especificaciones técnicas

Tabla 2: Especificaciones técnicas

Posicidon mas baja ZAP* I 509 mm
Altura maxima ZAP* k 1609 mm
Rango de elevacion (altura alcanzada) m 1100 mm
Longitud del brazo 1042 mm
Longitud total 1158 mm
Distancia minima brazo r 506 mm
Distancia maxima brazo q 970 mm
Altura de las patas / altura del chasis n 1114;9’)5mmmm
:\Qtzﬁﬁ)rg;otal (cerrado), dimensiones 565 mm
Anchura total (abierto), ruedas delanteras p 1026 mm
Longitud plegada 1236 mm
Altura plegada 294 mm
Anchura plegada 565 mm
aiz)t(?r:%i? min. entre la pared / CSP* (alcance w3 36 mm
Eqiisr\tﬁ;];;a min. entre la pared / CSP* (altura W2 2635 mm
Distancia min. entre la pared / ZAP* (altura

méaxima) w1 65 mm
Radio de giro 1188 mm
Peso total 35 kg
Peso del chasis 16,5 kg
Peso de la caja de control + bateria 3 kg
Peso del bastidor superior (brazo en voladizo

/ barra de separacion + motor + caja de 18,5 kg
control)

Carga maxima 130 kg
Altura libre al suelo 15,5 mm
Alcance maximo a 600 mm a 557 mm
Anchura maxima desde el soporte b 557 mm
Anchura maxima desde el soporte con una c 323 mm
distancia de 700 mm

Salida de tension 24V — méx. 250 VA
Temperatura de servicio de +5°C a +40°C
Humedad relativa del 20% al 80% a 30 °C - sin condensacion
Nivel de ruido <54 dB (A)
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Especificaciones técnicas

Panel de control TIMOTION TC20
Bateria No aplicable
Control manual TiIMOTION TH10
Motor TIMOTION TA23
Clase de proteccion del panel de control IP54
Clase de proteccion de la bateria No aplicable
Clase de proteccion del control manual IP54
Clase de proteccion del motor IP54
Clase de aislamiento I - Tipo B

max. 10% o 2 min. de servicio

Modo periodico ininterrumpido/18 min. pausa

Capacidad de la bateria 2.9 Ah
Parada de emergencia Si
Bajada manual de emergencia Si
Bajada eléctrica de emergencia No

Derechos de modificacién reservados. Tolerancia de la medida +/- 15 mm/ 1,5 kg

1 = posicién superior, 2 = alcance maximo, 3 = posicion inferior
* ZAP = Tope central
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Gratulacje! Zostates wiascicielem podnosnika pacjenta Vermeiren!

Produkt ten zostat wykonany przez wykwalifikowany i zaangazowany personel. Zaprojektowano
i wyprodukowano go zgodnie z wysokimi standardami jakosci, jakich przestrzega Vermeiren.

Dziekujemy za zaufanie firmie Vermeiren i jej produktom. Niniejsza instrukcja pomoze
wtascicielowi w eksploatacji podnosnika pacjenta i korzystaniu z jego opcji. Prosimy o uwazne
przeczytanie instrukcji obstugi. Pozwoli ona na zapoznanie sie z dziataniem, mozliwosciami i
ograniczeniami produktu.

W razie pytan, ktore nie zostaty omowione w instrukcji, prosimy o kontakt z Panstwa
wyspecjalizowanym sprzedawcg. Sprzedawca chetnie stuzy pomocg w tym zakresie.

Wazna uwaga

Aby zapewni¢ bezpieczenstwo i wydtuzy¢ okres uzytkowania produktu, prosimy o dbanie o niego
oraz regularne dokonywanie przeglagddéw i serwisowanie.

Instrukcja obejmuje najnowsze rozwigzania zastosowane w produkcie. Firma Vermeiren ma
prawo do wprowadzania zmian w produktach tego typu bez obowigzku adaptowania lub wymiany
podobnych, poprzednio dostarczonych produktéw.

llustracje stanowig dodatkowe objasnienia do niniejszej instrukcji. Szczegdty przedstawionego
produktu mogg roznic sie od Panstwa produktu.

Dostepne informacje

wW naszej witrynie internetowe;j http://www.vermeiren.com/ our website
http://www.vermeiren.com/ zawsze mozna znalez¢ najnowszg wersje nastepujgcych informaciji.
Prosimy regularnie odwiedza¢ witryne, poniewaz mozemy w niej zamieszczac¢ zaktualizowane
informacje.

Osoby niewidome lub niedowidzgce mogg pobrac elektroniczng wersje niniejszej instrukcji i
odstuchac jg w aplikacji syntezatora mowy.

| i] Niniejsza instrukcja uzytkownika
Dla uzytkownika i wyspecjalizowanego sprzedawcy

: | 1 Instrukcja serwisowa
Dla wyspecjalizowanego sprzedawcy

1 Deklaracja zgodnosci WE



http://www.vermeiren.com/

1 Panstwa produkt

‘TALCON
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Wysiegnik

Orczyk

Silnik

Podstawa jezdna

Kotko jezdne

Skrzynka kontrolna
Uchwyt do przesuwania
Panel obstugi reczne;j
Przycisk zatrzymania
awaryjnego

. Stup
. Pedat rozszerzenia

podstawy jezdnej
Kétko jezdne z hamulcem




2 Przed uzyciem
2.1 Przewidziane zastosowanie

W niniejszej sekcji przedstawiono kroétki opis przewidzianego zastosowania podnosnika pacjenta.
W pozostatych sekcjach instrukcje zostaty opatrzone istotnymi ostrzezeniami. W ten sposob
chcemy zwrdci¢ uwage uzytkownikdw na mozliwosé nieprawidtowej eksploatacji produktu.

e Wskazania i przeciwwskazania: Podnosnik pacjenta jest przeznaczony do obstugi przez osobe
towarzyszacg w celu przenoszenia pacjentdw siedzgcych, np. pomiedzy wozkami inwalidzkimi,
t6zkami pielegnacyjnymi i tazienkami. Podnosnik pacjenta zostat zaprojektowany i
wyprodukowany jako pomoc w transporcie/przenoszeniu 0osob starszych lub osob, ktoére cierpig
na paraliz, utrate lub ubytki konczyn, sztywne lub uszkodzone stawy, problemy z uktadem
krazenia, wyniszczenie organizmu, ... .

e Ten podnos$nik pacjenta jest przeznaczony do uzytku w pomieszczeniach i na zewnatrz.

e Ten podnos$nik pacjenta jest zaprojektowany i produkowany do transportu wytgcznie jednej (1)
osoby wazgcej maksymalnie zgodnie z zaleceniami podanymi w 87. Nie jest przeznaczony do
transportu towaréw, przedmiotéw ani innego wykorzystania niz wczesniej opisane.

o Uzywac wytgcznie akcesoriow i czesci zapasowych zatwierdzonych przez Vermeiren.

e Nalezy sie zapozna¢ ze wszystkimi danymi technicznymi i ograniczeniami podnosnika
pacjenta, ktére wskazano w rozdziale 7.

e Gwarancja na produkt jest udzielona przy zatozeniu normalnego uzytkowania i konserwacji,
opisanych w niniejszej instrukcji. Uszkodzenie produktu spowodowane nieprawidtowg
eksploatacjg lub brakiem konserwacji spowoduje uniewaznienie gwarancji.

2.2 Ogdlne instrukcje bezpieczenstwa

| A\ przesTRoGA | Ryzyko obrazen iflub uszkodzen

Nalezy przeczyta¢ zalecenia podane w niniejszej instrukcji i postepowaé zgodnie z nimi.
Niestosowanie sie do tych zalecen moze spowodowac uraz lub uszkodzenie podnosnika
pacjenta.

Podczas eksploatacji nalezy pamieta¢ o nastepujgcych ogdlnych ostrzezeniach:

e Podnosnik pacjenta moze by¢ obstugiwany wytgcznie przez wykwalifikowany personel, ktory
zostat poinstruowany lub przeszkolony w zakresie konkretnego zastosowania.

e Nie wolno przekracza¢é maksymalnego obcigzenia podnosnika pacjenta. Spowoduje to
wytgczenie skrzynki sterownicze;.

e W przypadku réznej wagi uzytkownika podnosnika pacjenta i zawiesi zawsze nalezy
przestrzegacC najnizszej wagi uzytkownika.

e Podczas podnoszenia musi by¢ obecna osoba towarzyszgca.

¢ Nalezy pamietac, ze niektére czesci podnosnika pacjenta mogg sta¢ sie bardzo gorgce lub
zimne ze wzgledu na temperature otoczenia, promieniowanie stoneczne lub urzgdzenia
grzewcze itp. Nalezy zachowaé ostrozno$¢ podczas ich dotykania.

e Podnosnik pacjenta zostat przetestowany pod katem kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.
Zgodnosc¢ z normg zostata potwierdzona. Niemniej jednak, zrédta pdl elektromagnetycznych,
takie jak telefony komoérkowe, agregaty pradotwdrcze i zrodta energii wielkiej mocy moga
zaktoci¢ dziatanie podnosnika pacjenta. Z drugiej strony, ukfady elektroniczne podnosnika
pacjenta mogg zaktdci¢ dziatanie innych urzgdzen elektronicznych.

e Podnosnika pacjenta nalezy uzywac wytgcznie na ptaskich powierzchniach, gdzie wszystkie
kotka dotykajg podtoza i gdzie jest wystarczajgcy kontakt, aby bezpiecznie obstugiwac
podnosnik pacjenta. Podczas przenoszenia pacjenta nie nalezy pokonywaé przeszkdd za
pomocg podnosnika pacjenta.

¢ Nie uzywac podnosnika pacjenta w srodowisku mokrym lub wilgotnym.

e Bez konsultacji z producentem nie wolno w zaden sposéb modyfikowaé ani wymieniac
punktow bezpieczenstwa podnosnika pacjenta, czesci i elementdw konstrukcyjnych i ramy.
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e Zwracac¢ uwage, aby rece, ubrania, pasy, klamry ani bizuteria nie zostaty podczas eksploataciji
pochwycone przez kota ani inne ruchome czesci.

e Nalezy uwazaC na zrodta zapfonu, takie jak zapalone papierosy, poniewaz mogg one
spowodowac zapalenie sie zawiesia.

W przypadku wystgpienia powaznego incydentu z udziatem produktu, nalezy powiadomié¢ firme
Vermeiren lub specjalistycznego sprzedawce, jak rowniez wtasciwe wtadze w swoim kraju. -




3 Uzytkowanie podnosnika pacjenta
3.1 Obstuga podnosnika pacjenta

l /AN OSTRZEZENIE l Ryzyko urazéw i/lub uszkodzen

e Podczas korzystania z podno$nika nalezy upewnic sie, ze wokét i nad nim jest wystarczajgco
duzo miejsca, poniewaz w przeciwnym razie ruchy regulacyjne mogg doprowadzi¢ do

uszkodzen lub obrazen.

e Aby unikng¢ obrazen, nalezy zawsze zwraca¢ uwage na ramie podnoszgce.
e Nalezy uzywac wytgcznie zawiesi zaprojektowanych i zatwierdzonych dla pacjentéw (patrz
instrukcje uzytkowania réznych zawiesi). Korzystanie z innych zawiesi odbywa sie na wtasne

ryzyko.

e Do pchanial/ciggniecia podnosnika pacjenta nalezy uzywa¢ wytgcznie uchwytéw, nie wolno

uzywac innych elementéw.

Podczas obstugi podnosnika pacjenta nalezy uwzgledni¢ dane techniczne. Podnosnik moze by¢
obstugiwany wylgcznie przez upowazniony do tego personel, ktéry zostat przeszkolony w

zakresie jego uzytkowania i obstugi.
3.1.1 Poszerzanie podstawy jezdnej

Istnieje mozliwos¢ zwiekszenia rozstawu ramion
jezdnych, dzieki czemu pacjent moze siedzie¢ na wdzku
lub na innym sprzecie, a podnosnik jest bardziej stabilny.

Nalezy stang¢ za zmontowanym w petni podnosnikiem i
ztapac za uchwyty do prowadzenia podnosnika (po lewej
i prawej stronie, obok skrzynki sterujgcej). Nacisnij lekko
w dot stopg wspornik znajdujgcy sie w dolnej czesci
podstawy jezdnej (z lewej lub z prawej strony). Rozstaw
ramion podstawy jezdnej mozna teraz w tatwy sposéb
zmniejszy¢ lub zwiekszyc.

Zabezpiecz dwa kotka jezdne znajdujgce sie na tylnym
koncu podstawy jezdnej, naciskajgc lekko w dét stopg
pedat hamulca kétek jezdnych az do momentu ich
zablokowania. Aby zwolni¢ hamulec, naciskaj stopg
pedat hamulca lekko w goére, az do momentu
odblokowania kotek jezdnych.




3.1.3 Podnoszenie i obnizanie ramienia wspornika

g

Mozliwos¢ ustawiania recznego pozwala fatwo ustawi¢ ramie wspornika w @
dowolnym miejscu. ~— N\
@ = Podnoszenie wysiegnika @" @
@ = Obnizanie wysiegnika o 5

W przypadku uzycia podnosnika az do konca przy silniku podnosnika,

zostanie elektronicznie aktywowany wylgcznik krancowy (funkcja O
zabezpieczajgca). Podnoszenie nalezy wykonywac tylko na srodkowych
parametrach zakresu regulacji. T moTion

3.1.4 Przycisk opuszczania
W przypadku uszkodzenia panelu obstugi recznej wysiegnik mozna
obnizy¢ za pomocg skrzynki kontrolnej.

Wysiegnik bedzie przesuwat sie w dét tak dtugo, jak dtugo bedzie
nacisniety przycisk znajdujgcy w polu obstugi skrzynki kontrolnej.

3.1.5 Przesuwanie podnos$nika

| A OSTRZEZENIE | Ryzyko przytrzasniecia
e Zachowaj ostroznos¢ podczas przejazdu przez ograniczone przestrzenie (np. drzwi).

Nalezy stang¢ za podnosnikiem i ztapa¢ obiema rekami
za uchwyty (lewy i prawy, obok skrzynki sterujacej).
1. Upewnij sie, ze oba hamulce tylnych kot
jezdnych sg zwolnione.
2. Przesuwaj podnosnik pacjenta powoli do
zgdanej pozycji.

Jesli na podnos$niku nie jest przewozony pacjent,
mozna prowadzi¢ podnosnik do tytlu. Pozwoli to na
tatwe omijanie przeszkdd (np. oscieznic drzwiowych,
rogéw w pokojach lub mebli).




3.1.6 Obracanie podnosnika pacjenta wokét wlasnej osi

| /A OSTRZEZENIE

Ryzyko obrazen

e Nalezy uwazac, aby w zasiegu obrotu podnosnika pacjenta nie znajdowaty sie zadne osoby

ani przedmioty.

e Ostroznie i powoli obro¢ podnosnik pacjenta wokét jego osi, tak aby pacjent nie mogt sie

wychylié.

3.2 Siedzisko

| A 0STRZEZENIE | Ryzyko obrazen

w N

Otworz nogi podnosnika pacjenta, aby zapewnic
mu wiekszg stabilnosc.

Uruchomi¢ hamulce.

Umiesci¢ pacjenta w podnosniku pacjenta za
pomocg odpowiedniego zawiesia. (instrukcje
dotyczgce umieszczania pacjenta w dzwigu
znajdujg sie w instrukcji obstugi zawiesia).

Podnies pacjenta z ziemi, krzesta, t6zka, ... .
Poluzowac oba hamulce koét tylnych.

Stangé¢ za podnosnikiem pacjenta i chwyci¢ obiema
rekami uchwyty (lewy i prawy obok skrzynki
sterowniczej).

eraz ostroznie i powoli obré¢ podnosnik pacjenta w
tym samym miejscu. Uwazaj, aby nie dotkngc

zadnych  przedmiotbw nogami  podnosnika
pacjenta.
Po obroceniu w prawidiowej pozycji mozna

podnies¢ pacjenta w dot.

e Nalezy uzywac Falcon wytgcznie odpowiednich dla pacjentow pasow nosnych.

¢ Nie nalezy uzywac¢ uszkodzonych paséw nosnych.

o Najpierw przeczytaj petng instrukcje obstugi pasow.

e Uzywaj wytgcznie kompatybilnych zawiesi zatwierdzonych przez firme Vermeiren.

Z podnosnikiem osobowym nalezy uzywac wytgcznie pasow nosnych zaprojektowanych
specjalnie do podnosnikéw Falcon firmy Vermeiren (majgcymi czteropunktowe orczyki).

Wskazowki dotyczgce zastosowania znajdujg sie w instrukcjach obstugi siedzisk.

3.2.1 Mocowanie na poprzeczce podnosnika

Pasy nosne nalezy umocowac przy uzyciu paskdw mocujgcych. Paski mocujgce nalezy

zawiesiC na poprzeczce podnosnika.

Paski mocujgce paséw nosnych sg zakonczone 4 petlami w réznych kolorach.
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Pasy siedziska mogg zosta¢ umocowane do podnosnika na jeden z kilku sposobow.

Skrzyzowane pasy siedziska

Jest to najczestszy sposdb mocowania pasa nosnego. Aby umocowac pas nosny ze
skrzyzowanymi pasami siedziska, nalezy:

1. Przetozy¢ pasek mocujgcy pasa siedziska przez petle drugiego pasa siedziska.
2. Umocowac¢ paski mocujgce pasow siedziska do poprzeczki podnosnika.

Skrzyzowane pod obydwoma udami

A PRZESTROGA: Ryzyko upadku - Pacjenci po amputacji nég sa bardziej
zagrozeni wypadnieciem, poniewaz moga z tatwoscia utraci¢ rownowage.

Te metode mozna stosowac podczas podnoszenia pacjenta po amputacji nég. Aby
umocowac pas nosny z pasami siedziska skrzyzowanymi pod obydwoma udami, nalezy:

1. Skrzyzowac pasek mocujgcy pasa siedziska pod udami.
2. Umocowac paski mocujgce pasow siedziska do poprzeczki podnosnika.

Kazdy z pasow siedziska oddzielnie na poprzeczce

A PRZESTROGA: Ryzyko upadku- Ta metoda zwieksza ryzyko wysunigcia si¢
pacjenta z pasa nosnego.

Mocowanie kazdego z pasow siedziska oddzielnie do poprzeczki moze by¢ odpowiednie
w przypadku pacjentow z wrazliwymi genitaliami. Aby umocowa¢ pas nosny tym
sposobem, nalezy:

1. Owingc¢ pasy siedziska wokot kazdej z ndég oddzielnie, a nie skrzyzowane.
2. Umocowac paski mocujgce pasow siedziska do poprzeczki podnosnika.

3.2.2 Pozycja poprzeczki

Poprzeczka musi by¢ zawsze utozona prostopadle do ciata pacjenta. Rysunek po lewej stronie
przedstawia prawidtowy sposob. Rysunek po prawej stronie przedstawia nieprawidtowy sposéb.

3.3 Akumulator i fadowanie

3.3.1 tadowarka akumulatoréw

Napiecie pierwotne 100 - 240VAC / 50/60 Hz

Zabezpieczenia Zabezpieczono przed polaryzacjg zaporowa,
wytadowaniami elektrycznymi i skrajnymi temperaturami

Dopuszczalna temperatura otoczenia od 0 °C do +40°C

Dtugos¢ przewodu przytgczeniowego 20m

Dopuszczalna temperatura przechowywania od -15 °C do +50°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna przechowywania maks. 95% (bez efektu kondensac;ji)

Zgodnosé sprawdzone wg IEC 60601-1
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3.3.2 tadowanie akumulatoréw
Nalezy korzystac¢ wytgcznie ze skrzynki sterujgcej podnosnika z dotgczong tadowarka.

Zalecamy regularne fadowanie akumulatorow, aby zapewni¢ ciggtos¢ uzytkowania podnosnika
oraz wydtuzy¢ zywotnos¢ akumulatoréw. Skrzynka sterujgca wyda informacyjny dzwiek
ostrzegawczy, kiedy poziom natadowania akumulatora bedzie niski.

Pierwsze uzycie

W pierwszej kolejnosci nalezy podtgczy¢ kabel zasilajgcy od strony ztgcza do odpowiedniego
ztgcza skrzynki sterujgcej. Od strony wtyczki kabel zasilajgcy nalezy podtaczy¢ do gniazdka. Czas
tadowania wynosi ok. 24 godziny.

Ponowne fadowanie
/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu — nie nalezy korzystaé z podnosnika, kiedy kabel
zasilajacy jest podigczony do gniazdka.

Gdy bateria jest na wyczerpaniu, tylko lewa dioda LED bedzie swieci¢ na zielono. Gdy poziom
baterii bedzie bardzo niski, dioda LED zaswieci sie na czerwono i co 2 sekundy bedzie stychaé
sygnat dzwiekowy.

Akumulator jest w petni natadowany, gdy wszystkie diody LED sg w petni zielone.

Kiedy proces tadowania sie zakonhczy, nalezy zawsze najpierw wytgczy¢ gtowng wtyczke z
gniazdka, a nastepnie odtgczy¢ ztgcze od skrzynki sterujgce;j.

Nie nalezy korzysta¢ z podnosnika w trakcie tadowania!

Jezeli akumulatory nie sg uzywane przez dtuzszy okres, ulegajg powolnemu samoczynnemu
roztadowaniu (nadmierne roztadowanie). Dotadowanie ich za pomocg dotgczonej do podnosnika
tadowarki akumulatorow staje sie wtedy niemozliwe. Nalezy zatem fadowacC akumulatory
przynajmniej raz na miesigc, nawet jesli nie sg uzywane.

3.4 Nagte przypadki

W razie nagtego przypadku nalezy uzy¢ przycisku awaryjnego oraz funkcji obnizania w razie
wypadku.

3.4.1 Przycisk awaryjny

W razie nagtych wypadkow oraz w trakcie montazu i demontazu, , ’
nalezy aktywowac przycisk awaryjny, przyciskajgc czerwony g
przycisk na skrzynce sterujgcej. -

\ i

Przycisk awaryjny dezaktywuje sie przekrecajgc czerwony !

przycisk zgodnie z kierunkiem jaki wskazujg strzatki.
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3.4.2 Reczne obnizanie awaryjne

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu — nalezy dostosowaé funkcije
obnizania awaryjnego do wagi pacjenta.

Obnizenie awaryjne w przypadku braku zasilania lub roztadowania sie
akumulatora moze by¢ dokonane za pomocg czerwonego przycisku
znajdujgcego sie w gornej czesci silnika.

Nalezy pamietaC, ze reczne obnizanie awaryjne jest mozliwe wytgcznie
jesli pacjent siedzi w podnosniku.

&) ;
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4  Montaz i regulacja
Podnos$nik pacjenta jest dostarczany w petni zmontowany przez specjalistycznego sprzedawce.

Instrukcje zawarte w niniejszym rozdziale sa przeznaczone dla wyspecjalizowanego
sprzedawcy.

Aby uzyskac¢ informacje o odpowiednim punkcie serwisowym lub wyspecjalizowanym
sprzedawcy, skontaktuj sie z najblizszym przedstawicielem firmy Vermeiren.

A OSTRZEZENIE: Istnieje ryzyko stosowania groznych dla bezpieczenstwa zakresow -
Nalezy uzywaé wytacznie zakreséw opisanych w niniejszej instrukcji.

4.1 Dostawa

Dostarczany podnosnik Falcon firmy Vermeiren bedzie zawierat:
e podwozie wyposazone w 4 kotka (w tym 2 z hamulcami)
stupek z uchwytami do prowadzenia podnosnika
wysiegnik i orczyk
skrzynka kontrolna z 2 akumulatorami i panelem obstugi recznej
tadowarka akumulatorow
silnik
instrukcje obstugi

Przed uzyciem nalezy sie upewni¢, ze produkt zawiera wszystkie elementy oraz ze zaden z
elementow nie ulegt uszkodzeniu (np. podczas transportu).

Nalezy pamietaé, ze podstawowa konfiguracja moze sie rézni¢ w zaleznosci od danego kraju
europejskiego. Aby uzyskac¢ wiecej informaciji, nalezy skontaktowac sie z wyspecjalizowanym
sprzedawcg w swoim Kraju.

4.2 Montaz lub demontaz

4.2.1 Rozpakowywanie

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu — po rozpakowaniu i przed dalszym montazem, zawsze
nalezy w pierwszej kolejnosci upewnic¢ sie, ze przycisk awaryjny (czerwony przycisk na
skrzynce sterujacej) zostat wcisniety.

Opakowanie podnosnika pacjenta wybrano pod kgtem zapewnienia optymalnej ochrony podczas
transportu.

1. Woyciagnij wszystkie czesci podnosnika pacjenta z kartonu i
sprawdz kompletnos¢ dostawy oraz to, czy poszczegolne
czesci nie posiadajg widocznych usterek. W przypadku
uszkodzen zwrd¢ sie do lokalnej filii dystrybucyjne;.

2. Przed montazem zabezpiecz podnosnik pacjenta przed
niezamierzonym ruchem za pomocg wszystkich rolek
hamujgcych. W tym celu naciskaj stopg ptytke hamulcowg
kotek jezdnych lekko w dét, do momentu ich zablokowania.
Aby zwolni¢ hamulec, naciskaj stopg ptytke hamulcowg
lekko w goére, do momentu odblokowania kotka jezdnego.
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4.2.2 Montaz

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko przytrzasniecia — nalezy uwazaé, aby zadna
czes¢ ciala ani przewdd nie zostaly przytrzasniete, zmiazdzone lub
przeciete w trakcie montazu.

1. Wiozy¢ pionowy stupek do dolnej ramy i mocno dokreci¢ dzwignie.

2. Umiesci¢ silnik w jego mocowaniach na stupie pionowym i ramieniu
dzwigu (4) i zabezpieczy¢ na miejscu za pomocg kotkow.

3. Do pierwszego uzycia: Zamontowac skrzynke sterowniczg do stupa
pionowego, dokrecajgc dwie sruby.

4.2.3 Demontaz

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko przytrzasniecia — nalezy uwazaé, aby zadna
czes¢ ciala ani przewdod nie zostaly przytrzasniete, zmiazdzone lub
przeciete w trakcie demontazu.

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu — nalezy upewnié¢ sie, ze przycisk
awaryjny (czerwony przycisk na skrzynce sterujacej) jest aktywny, aby
zapobiec nieprzewidzianym ruchom.

1. Zabezpiecz dwa kotka jezdne znajdujgce sie na tylnym koncu podstawy
jezdnej, naciskajgc lekko w dét stopg pedat hamulca kotek jezdnych az do
momentu ich zablokowania. Aby zwolni¢ hamulec, naciskaj stopg pedat
hamulca lekko w gore, az do momentu odblokowania kotek jezdnych.

2. Zwolni¢ silnik z ramienia dzwigu i stupa pionowego poprzez usunigcie
sworzni (4).

3. Zdja¢ dzwignie i wyjgc stup pionowy z dolnej ramy.
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5 Konserwacja
51 Czas konserwaciji

A\ przESTROGA Ryzyko obrazen i uszkodzenh

Naprawy i wymiana czesci mogg by¢ przeprowadzane tylko przez przeszkolone osoby i nalezy
korzystac z oryginalnych czesci zamiennych Vermeiren. PL

+ Na ostatniej stronie instrukcji znajduje sie formularz dla wyspecjalizowanego sprzedawcy,
stuzgcy do odnotowywania wszystkich czynnosci serwisowych.
Czestotliwosc serwisu zalezy od czestotliwosci i intensywnosci uzytkowania. Skontaktowac sie
ze sprzedawcg, aby uzgodni¢ harmonogram kontroli/konserwacji/napraw.
Instrukcje konserwacji mozna znalez¢ w witrynie Vermeiren: www.vermeiren.com.

Przed kazdym uzyciem

Sprawdzi¢ nastepujgce punkty:

o Wszystkie czesci: obecne, nieuszkodzone i niezuzyte.

Wszystkie czesci: czyste, patrz §5.3

Stan czesci ramy: brak odksztatcen, niestabilno$ci, ostabien, poluzowanych potgczen
Hamulce: brak widocznych uszkodzen i/lub zabrudzen.

Skrzynka kontrolna, sterowanie reczne, tadowarka akumulatorow, odpowiednie kable:
nieuszkodzone, np. zadne przewody nie sg przetarte, przerwane lub pozbawione izolaciji.
Na panelu obstugi recznej sprawdz dziatanie elektrycznej regulacji wysiegnika.

o Stan akumulatora: natadowa¢ akumulator w razie potrzeby, patrz §3.3

Co 8 tygodni

W zaleznosci od czestotliwosci uzytkowania, nalezy sprawdzac:

o Stopien nasmarowania ztgczy przegubowych wysiegnika,

o Stan kotek jezdnych,

o Czy widoczne sg uszkodzenia obudowy skrzynki kontrolnej, akumulator, tadowarka
akumulatoréow (jesli dostepne) i panelu obstugi recznej,

o Czy kable sg technicznie sprawne.

o Nalezy regularnie tadowa¢ akumulator

Co 6 miesiecy lub dla kazdego nowego uzytkownika

W zaleznosci od czestotliwosci uzytkowania, nalezy sprawdzac:

o Czystosc,

o Stan ogdiny

o Nalezy sprawdzi¢, czy tadowarka akumulatoréw jest sprawna

o Prace kotek jezdnych.

Jesli opor toczenia jest zbyt duzy, oczys¢ kotka jezdne. Jezeli nie przyniesie to efektu, skontaktuj
sie ze sprzedawcay.

Co roku lub czesciej

Zlecac kontrole i serwis podnosnika pacjenta wyspecjalizowanemu sprzedawcy raz w roku lub
czesciej. Minimalna czestotliwo$¢ czynnos$ci konserwacyjnych zalezy od natezenia eksploataciji.
Dlatego nalezy jg uzgodni¢ z wyspecjalizowanym sprzedawcg.

5.2 Wysylka | Przechowywanie

e Transport i przechowywanie powinny sie odbywac zgodnie z parametrami technicznymi w §7.
Upewnij sie, ze podnosnik pacjenta jest przechowywany w stanie suchym.

e Sprawdz, czy kable nie sg narazone na zgniecenia i zatamania.

e Nalezy odtagczy¢ zrodto zasilania.
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e Zapewnic¢ odpowiednie przykrycie lub opakowanie chronigce podnosnik pacjenta przed rdzg i
ciatami obcymi. (np. stong wodg, morskim powietrzem, piaskiem, pytem).

¢ Nalezy przechowywaé wszystkie zdemontowane czesci razem w jednym miejscu (lub w razie
potrzeby oznaczy¢ je), aby unikngC pomieszania z czesciami innych produktow podczas
ponownego montazu (np. fadowarka).

e Przechowywane elementy muszg by¢ wolne od nacisku (nie umieszczac ciezkich czesci na
podnosnik, nie wciskaC pomiedzy inne obiekty ...).

5.3 Czyszczenie

PRZESTROGA Ryzyko uszkodzenia przez wilgoc.

Nigdy nie uzywac strumienia wody z weza ani myjki wysokocisnieniowej.

o Do usuwania opornych zabrudzen uzywac delikatnych, dostepnych w sprzedazy
detergentow.

o Plamy mozna usung¢ ggbka lub delikatng szczotka.

o Nie wolno uzywac¢ silnych ptynéw czyszczacych, takich jak rozpuszczalniki, ani twardych
szczotek.

5.3.1 Czesci z tworzyw sztucznych

Czesci z tworzyw sztucznych podnosnika pacjenta nalezy czysci¢ dostepnymi w sprzedazy
srodkami czyszczacymi do tworzyw sztucznych. Nalezy zapoznacC sie ze szczegotowymi
informacjami o produkcie i uzywac wytgcznie delikatnej szczoteczki lub delikatnej ggbki.

5.3.2 Powioka ochronna

Wysoka jakos¢ warstwy wierzchniej zapewnia optymalng ochrone przed korozjg. W przypadku
uszkodzenia warstwy wierzchniej poprzez zadrapanie lub w inny sposéb nalezy zleci¢
wyspecjalizowanemu sprzedawcy naprawe powierzchni.

Podczas czyszczenia uzywaé wytgcznie cieptej wody i zwyktych detergentéw domowych oraz
miekkich szczotek i szmatek. Upewnic sie, ze wilgo¢ nie przedostaje sie do wnetrza rurek.

5.3.3 Obudowa uktadu elektronicznego

/A OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu — Przed wykonaniem prac konserwacyjnych nalezy nacisnaé
przycisk zatrzymania awaryjnego, aby unikngé niezamierzonego przesuniecia.

Skrzynke kontrolng, obudowe silnika i panel obstugi recznej nalezy wyciera¢ tylko zwilzong
Sciereczkg z odrobing srodka czyszczgcego stosowanego w gospodarstwach domowych i
dostepnego w handlu. Nie nalezy stosowac srodkéw do polerowania ani ostrych narzedzi (ggbek
metalowych, szczotek itp.), poniewaz mogg one zarysowac powierzchnie i usung¢ ochrone przed
pryskajgcg wodg.

Regularnie sprawdzac, czy potgczenia wtykowe nie sg skorodowane lub uszkodzone, gdyz moze
to wptywac na funkcjonowanie uktadu elektronicznego.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku nieprawidiowej
pielegnaciji.

54 Dezynfekcja
A OSTRZEZENIE: Produkty niebezpieczne — $rodki dezynfekujace moze stosowaé wytacznie
upowazniony do tego personel.

Wszystkie elementy podnosnika pacjenta mozna wyczysci¢ Srodkiem dezynfekujgcym.
Wszystkie elementy podnosnika pacjenta mozna wyczysci¢ $rodkiem Dezynfekujgcym
przeznaczonym do uzytku domowego
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55 Kontrola

Zwykle zalecane jest dokonanie jednego przeglgdu rocznie i co najmniej jednego przed
wznowieniem uzytkowania. Wszystkie ponizsze kontrole muszg zosta¢ przeprowadzone i
udokumentowane przez upowaznione do tego osoby:

e Kontrola okablowania (szczegodlnie pod kagtem wgniecen, widocznego zuzycia, naciec,
widocznych czesci izolacji przewoddw wewnetrznych, widocznych rdzeni metalowych
przewodow, suptow, wybrzuszen, zmian w kolorze zewnetrznej ostony izolacyjnej, tamliwych
miejsc i bezpiecznego rozmieszczenia, aby nie byto mozliwosci pojawienia sie usterek
mechanicznych, takich jak przeciecie czy zmiazdzenie).

e Kontrola wzrokowa czesci ramy, aby sprawdzi¢ czy nie pojawity sie deformacje plastiku i/lub
oznaki zuzycia (rama, zawieszenie silnika, ramie wspornika, wspornik rozszerzajacy).

o Kontrola wzrokowa pod katem uszkodzen powierzchni malowanej (zagrozenie korozjg).

« Kontrola wzrokowa kazdej ostony i obudowy pod kgtem uszkodzen. Sruby powinny byé dobrze
wkrecone.

e kontrola nasmarowania potgczen metalowych w czesciach ruchomych;

e Wzrokowa kontrola czesci z tworzywa sztucznego pod katem pekniec i krucho$ci.

e Przeglad skrzynki sterujgcej (w tym tadowarki) pod katem szczatkowego pragdu wytadowczego
(A) na podstawie VDE 0702.

e Przeglad skrzynki sterujgcej (w tym fadowarki) pod katem odpornosci izolacji na przebicia (MO)
na podstawie VDE 0702.

e Test dziatania ramienia wspornika (nasmarowanie fgczen, zakres regulacji, deformacje,
zuzycie eksploatacyjne).

¢ Kontrola funkcjonowania napeddéw podnosnika (w trakcie jazdy prébnej - hatasy, predkosc,
swobodne dziatanie itp.), w razie potrzeby: Kontrola dziatania, najpierw bez obcigzenia, a
nastepnie przy obcigzeniu znamionowym (bezpieczne obcigzenie robocze), w celu
sprawdzenia silnikdw pod katem zuzycia lub zniszczenia poprzez porownanie wartosci pradu
elektrycznego z wartosciami uzyskanymi w chwili dostarczenia podnosnika.

o Test dziatania przycisku awaryjnego.

o Test dziatania obnizania awaryjnego.

o Kompletnos¢ dostarczanego zestawu, dostepnos¢ instrukcji obstugi.

Kontrole pomiarowe mogg przeprowadza¢ wytgcznie osoby, ktére zostaty przeszkolone w
zakresie badan wozkow inwalidzkich i poinstruowane przez elektryka na temat stosowanych
srodkdw i procedur kontrolnych. Zezwolenie na uzytkowanie podnosnika pacjenta po
przeprowadzonych kontrolach pomiarowych lub pracach konserwacyjnych moze by¢ udzielone
jedynie przez elektryka.

Serwisowanie wolno zatwierdzi¢ w planie konserwacji wytgcznie, jesli kontrola objeta co najmnie;j
wszystkie z powyzszych czynnosci.

5.6 Przewidywany okres uzytkowania

Podnosnik pacjenta jest zaprojektowany tak, aby jego $rednia dlugos¢ zycia wynosita 8 lat. Ten
czas moze byc¢ dtuzszy lub krotszy w zaleznosci od czestotliwosci uzytkowania, przechowywania,
konserwacji, przegladdéw i czyszczenia.

5.7 Ponowne uzycie

Przed kazdym ponownym uzyciem podno$nik nalezy zdezynfekowaé, skontrolowa¢ i poddac
konserwacji zgodnie z instrukcjami w tym rozdziale.

5.8 Koniec uzytkowania

Po zakonczeniu uzytkowania podnosnik pacjenta nalezy poddaé utylizacji zgodnie z lokalnie
obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony srodowiska. Najlepszym sposobem, aby to
zrobic, jest demontaz podnosnika pacjenta w celu utatwienia transportu czesci nadajgcych sie do
przetworzenia.
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zywanie problemow

Tabela 1: Diagnozowanie i rozwigzywanie probleméw

Hatasliwe dzwieki czesci | Konieczne jest nasmarowanie. | Nalezy nasmarowac czesci ruchome.

ruchomych (np.: ramienia (Nie nalezy smarowaé sitownika!)

wspornika).

Sitownik wydaje | Sitownik jest uszkodzony. Nalezy  wymieni¢  sitownik  lub

niecodzienny dzwiek. skontaktowac sie z

wyspecjalizowanym sprzedawca.

Podnosnik nie podnosi sie. 1. Sitownik elektryczny jest | 1. Nalezy wymieni¢ sitownik.
uszkodzony.

2. Waga pacjenta jest zbyt | 2. Nalezy uzyc podnosnika
wysoka (Zapala sie dioda dopuszczajgcego wyzszg wage
LED przecigzenia na maksymalng pacjenta.
recznym sterowaniu).

3. Sterowanie recznie lub | 3. Nalezy sprawdzi¢ potgczenia. W
sitownik nie sg razie potrzeby nalezy podigczyé
podtgczone. sterowanie reczne lub sitownik.

4. Akumulator nie jest| 4. Nalezy sprawdzic, czy
podtgczony do skrzynki zainstalowano akumulator lub
sterujgce;j lub jest potgczenie akumulatora.
podigczony
nieprawidiowo.

5. Zbyt niski poziom | 5. Nalezy natadowaé lub wymienié
natadowania akumulator.
akumulatora.

6. Przycisk awaryjny jest| 6. Nalezy dezaktywowaé przycisk
aktywny. awaryjny.

Awaryjne obnizanie pacjenta | Aby obnizy¢ pacjenta, | Jesli waga pacjenta jest zbyt niska, aby
nie dziata. wymagana jest minimalne | go obnizy¢, nalezy nieznacznie
obcigzenie podnosnika. obnizy¢  ramie  wspornika  lub

wyregulowaé predkos$¢ opuszczania.

Nie mozna natadowac

akumulatora

1.

w

Akumulator  nie  jest
odpowiednio dopasowany
do skrzynki sterujagce;.
Uszkodzenie kabla
gtéwnej sieci zasilajgce;.
Akumulator jest wadliwy.
Skrzynka sterujgca wraz z
tadowarka lub tadowarkg
jest wadliwa.

1. Nalezy sprawdzic, czy
akumulator jest podigczony do
skrzynki sterujgce;j.

2. Nalezy wymieni¢ kabel gtéwne;j

sieci zasilajgcej.

Nalezy wymieni¢ akumulator.

4. Nalezy wymieni¢ skrzynke
sterujgcg wraz z tadowarkg lub
tadowarka.

w
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Parametry techniczne

Tabela 2: Parametry techniczne

L O e

oataniceania riahr | P | 509 mm
(l\)ﬂga:];?ilcnzlzlr?iz Ir.)l?czggia centralnego punktu K 1609 mm
Zakres podnoszenia (zakres wysokosci) m 1100 mm
Dtugos¢ ramienia 1042 mm
Dtugos¢ catkowita 1158 mm
Minimalny rozstaw ramion r 506 mm
Maksymalny rozstaw ramion q 970 mm
Wysokos¢ kolumny / Wysoko$¢ ramy 2; 1114;9’)5mmmm
VSV?erzr:;)al?ozéeé V:::;I:rc;vr\:i;a (pozycja ztozona), 565 mm
f;i;o};ozédénga;ksgiéz lEpozycja roztozona), b 1026 mm
Dtugos¢ po ztozeniu 1236 mm
Wysokos¢ po ztozeniu 294 mm
Szeroko$¢ po ztozeniu 565 mm
(I\::s.i;glreng;izsnagm;e)dzy Sciang / CSP w3 36 mm
v
(wysokose maleymaia) O w! 65 mm
Koto skretu 1188 mm
Waga catkowita 35 kg
Waga podwozia 16,5 kg
Waga skrzynki sterujgcej + akumulatora 3 kg
Waga goérnej ramy (r_amie wysiegnikowe /_ 18,5 kg
belka rozporowa + silnik + skrzynka sterujgca)

Maksymalne obcigzenie 130 kg
Przeswit 15,5 mm
Zasieg maksymalny przy 600 mm a 557 mm
Maksymalny zakres od stupa nosnego b 557 mm
Zakres od stupa nosnego z odstepem 700 c 323 mm
mm

Wyjscie napiecia 24V — maks. 250 VA
Temperatura uzytkowa od +5 °C do +40°C
Wilgotnosc¢ powietrza od 20% do 80% przy 30°C — brak kondensacji
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Parametry techniczne

Poziom hatasu < 54 dB(A)
Skrzynka kontrolna TiIMOTION TC20
Akumulator Nie dotyczy
Sterowanie reczne TiIMOTION TH10
silnik TiIMOTION TA23
Klasa ochronnosci skrzynki kontrolnej IP54
Klasa zabezpieczen akumulatora Nie dotyczy
Klasa ochronnosci panelu sterowania P54
recznego

Klasa ochronnosci silnika IP54
Klasa izolaciji II-typ B
Praca okresowa maks. 10% lub 2 m;rrl;é);mpl);acy ciggtej/18 min.
Pojemnos¢ akumulatora 2.9 Ah
Przycisk awaryjny Tak
Reczne obnizenie awaryjne Tak
Elektryczne obnizenie awaryjne Nie

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametréw technicznych. Tolerancja pomiaru
+/-15 mm /1,5 kg, 1.5°

1 = maksymalna pozycja, 2 = maksymalny zakres, 3 = najnizsza pozycja
* CPOR = centralny punkt ograniczenia ruchu
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Uvod

Blahopfejeme! Nyni jste vlastnikem pacientského zvedaku Vermeiren!

Tento vyrobek byl vyroben peclivymi pracovniky s kvalifikaci. Navic byl navrzen a vyroben podle
vysokych standard( kvality, nad nimiz dohlizi spole¢nost Vermeiren.

Dékujeme za vasi diveru ve vyrobky spolecnosti Vermeiren. Tento navod slouzi k tomu, aby vam
poméhal s pouzitim tohoto pacientského zvedaku a jeho provoznich moznosti. Radné si jej
precCtéte; pomuze vam seznamit se s provozem, schopnostmi a omezenimi tohoto vyrobku.

Budete-li mit po pfecteni tohoto navodu néjaké dotazy, obratte se na svého odborného prodejce.
Rad vam pomuze.

Ddlezita poznamka

Aby byla zajisténa vase bezpecnost a prodlouzena zivotnost tohoto vyrobku, vénujte mu fadnou
péci a nechaveijte jej pravidelné kontrolovat a opravovat.

Tento navod odrazi nejnovéjsi vyvoj vyrobku. Spole¢nost Vermeiren ma pravo provadét zmény
tohoto typu vyrobku, aniz by byla povinna upravit nebo nahradit podobné vyrobky, které jiz byly
dodany.

Obrazky vyrobku slouzi k objasnéni pokynt v tomto navodu. Detaily znazornéného vyrobku se
mohou od daného vyrobku lisit.

Dostupné informace

NejnovéjSi verzi informaci tohoto navodu vzdy naleznete na naSich webovych strankach
hitp://www.vermeiren.com/. Tyto webové stranky pravidelné navstévujte pro pfipadné
aktualizace.

Osoby se zhorSenym zrakem si mohou stahnout elektronickou verzi tohoto navodu a nechat si ji
Cist pomoci softwarové aplikace prevadéjici text na fec.

: |1 Tento navod k obsluze
Pro uzivatele a odborného prodejce

: |1 Servisni pFirucka
Pro odborného prodejce

I Prohlaseni o shodé (ES)



http://www.vermeiren.com/
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Tento vyrobek
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Konzolové rameno
Rozpérna ty¢

Motor

Podvozek

Kolec¢ko

Ovladaci skrinka
Rukojet’ pro tlaceni
Ruéni ovladani

. Nouzové zastaveni

10. Nosna ty¢

11. Pedal k expanzi podvozku
12. Otoéné kolecko s brzdou
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2 Pred pouzitim
2.1 Urcené pouziti

V tomto odstavci je uveden strucny popis zamysleného pouziti tohoto pacientského zvedaku.
Dale jsou k pokynum v dalSich odstavcich pfidana pfislusna varovani. Timto zpisobem chceme
upozornit na pfipadné chybné pouziti, k némuz muze dojit.

¢ Indikace a kontraindikace: Tento pacientsky zvedak obsluhuje oSetfovatel a je urCen pro
pfemisténi sedicich pacientd, napf. mezi invalidnimi voziky, oSetfovatelskymi I0zky a
koupelnami. Pacientsky zvedak je navrZen a vyroben jako transportni/pfekladaci pomucka pro
seniory nebo osoby, které trpi ochrnutim, ztratou Ci vadami koncetin, ztuhlymi nebo
poskozenymi klouby, kardiovaskularnimi problémy, kachexii atd.

¢ Tento pacientsky zvedak je vhodny pro pouZiti v interiéru.

¢ Tento pacientsky zvedak je zkonstruovan a vyroben vyhradné pro pfepravu/pfemistovani jedné
(1) osoby o maximalni hmotnosti podle konfigurace udaju v odst. §7. Neni konstruovan pro
pfepravu zbozi ¢i pfedmétd ani pro jakykoli jiny ucel, nez je popsan vySe.

e PouZivejte pouze pfislusenstvi a nahradni dily schvalené spolecnosti Vermeiren.

o Prectéte si v8echny technické detaily a omezeni tohoto pacientského zvedaku v kapitole 7.

e Zaruka na tento vyrobek je zaloZzena na bézném pouziti a udrzbé, jak je to popsano v tomto
navodu. V pfipadé poskozeni vyrobku zplsobeného nespravnym pouzitim i absenci udrzby
tato zaruka zanikne.

2.2 Obecné bezpecénostni pokyny

l AN POZOR l Riziko zranéni anebo poskozeni

Prectéte si pokyny v tomto navodu a postupujte podle nich. Jinak mize dojit ke zranéni nebo
k poSkozeni pacientskeho zvedaku.

Pfi pouZiti méjte na paméti nasledujici obecna upozornéni:

e Pacientsky zvedak smi obsluhovat pouze kvalifikovany personal, ktery byl poucen nebo
vyskolen v jeho konkrétnim pouziti.

¢ NeprekraCujte max. povolenou nosnost pacientského zvedaku. Jinak se vypne ovladaci
skrifka.
uzivatelskou hmotnost.

e P¥fi operaci zvedani musi byt u zvedaku pfitomna obsluha.

e Upozornéni: urcité €asti pacientskeého zvedaku mohou byt velmi teplé nebo studené vlivem
okolni teploty, slunecniho zafeni &i topnych téles. Pfi dotykani budte opatrni.

» Pacientsky zvedak byl testovan na elektromagnetickou kompatibilitu a danému standardu
vyhovuje. Nicméné (Cinnost pacientského zvedaku mohou naruSovat zdroje
elektromagnetickych poli, jako jsou mobilni telefony, elektrogeneratory ¢i jiné vysoce vykonné
zdroje energie. Naopak elektronika pacientského zvedaku muize negativné ovliviiovat jina
elektronicka zafizeni.

e Pacientsky zvedak pouzivejte pouze na povrchu, kde se mohou dotykat zemé vSechna
koleCka, a kde je dostateCny kontakt pro bezpecnou obsluhu pacientského zvedaku. PFi
premistovani pacienta pomoci pacientského zvedaku s nim nepfejizdéjte pfes prekazky.

e Pacientsky zvedak nepouzivejte ve vihkém nebo mokrém prostfedi.

e Na =zajiStovacich bodech nebo konstrukénich Ci ramovych dilech nebo soucastech
pacientského zvedaku nesméji byt provadény upravy ani vymeény, aniz by doslo ke konzultaci
S vyrobcem.

e Zajistéte, aby béhem pouziti nedoslo k zachyceni rukou, odévl, pasku, prezek Ci Sperku
v kolech nebo jinych pohyblivych sou€astech.




e Dbejte zvySené opatrnosti u zdroji vzniceni, jako jsou hofici cigarety, protoze mohou zapalit
zaves.

Dojde-li k vazné nehodé tykajici se tohoto vyrobku, informujte spol. Vermeiren nebo svého

odborného prodejce a takeé pfislusny ufad ve vasi zemi.




3 Pouziti pacientského zvedaku

3.1 Obsluha zvedaku

l JAN POZOR l Riziko zranéni anebo poskozeni

¢ P¥ipouzivani zvedaku oveérte, ze je kolem néj a nad nim dostatek prostoru, protoze v opacném
pFipadé by sefizovaci pohyby mohly zplsobit poSkozeni i zranéni.
e VZzdy davejte pozor na zvedaci rameno, abyste se nezranili.
E e Museji byt pouzivany pouze zavésy, které byly navrzeny a schvaleny pro pacienty (viz navody
k pouziti riznych zavésu). Pouziti jakychkoli jinych zavésu je na vlastni riziko.
o K tlaCeni/tazeni pacientského zvedaku slouzi pouze rukojeti, nikoli jiné soucasti.

Dodrzujte technické informace, podle kterych Ize pacientské zvedaky obsluhovat. Pacientsky
zvedak smi obsluhovat pouze kvalifikovany personal, ktery byl vyskolen v jeho pouziti a provozu.

3.1.1 Zména Sirky podvozku

Aby se zvedak dostal okolo invalidniho voziku i jiného
sedaciho nabytku, nebo aby se zvysila stabilita zvedaku
ve stojici poloze, Ize zvétSit vzdalenost mezi nohami
podvozku.

Postavte se za sestaveny zvedak a uchopte rukojeti pro
tlaCeni pacientského zvedaku (vlevo a vpravo vedle
ovladaci skfin€). Noznim stisknutim pedalu v dolni ¢asti
podvozku (levého ¢&i pravého) smérem dola Ize
vzdalenost noh podvozku zvétsit nebo zmensit.

Zajistéte dvé koleCka v zadni Casti podvozku tim, Ze
Spickou nohy jemné zatlaCite brzdové destiCky kole€ek
dold az na koncové dorazy. Chcete-li brzdy uvolnit,
zatlaCte brzdové destiCky SpiCkou nohy znovu jemné
nahoru, dokud nejsou koleCka uvolnéna.

3.1.3 Zvedani a spousténi konzolového ramene

jakéhokoli bodu.

Ruéni ovladani umoznuje plynulé nastaveni konzolového ramene do @\ -

@ = Zvedani konzolového ramene @

=~

@ = Spousténi konzolového ramene [ |

Pfi pouziti funkce zvednuti az do konce drahy zvedaciho motoru zaktivuje
elektronika koncovy spinaC (bezpeCnostni funkce). Funkci zvednuti

(o)

(—
Y
2

©

pouzivejte pouze uprostfed rozsahu sefizeni. [111]

Umistéte rucni ovladani na horni trubku rukojeti pro pfemisténi pacientského

zvedaku. Tato poloha je nejergonomictéjsi. T.morion
N




3.1.4 Tlacitko snizovani

Dojde-li k poSkozeni mechanismu ru¢niho ovladani, je mozné snizit
konzolové rameno z ovladaci skfinky.

Rameno se pohybuje doll, dokud je stisknuté tlaCitko (3) na panelu
ovladaci skrinky.

3.1.5 Premisténi pacientského zvedaku

l A POZOR l Riziko zranéni

e Dbejte zvySené opatrnosti pfi pohybu v uzkych
mistech (napf. dvere).

1. Postavte se za pacientsky zvedak a obéma rukama
uchopte rukojeti (levou a pravou, vedle ovladaci
skFifky).

2. Ovéite, ze byly uvolnény obé brzdy zadnich
koleCek.

3. Pomalu tlatte pacientsky zvedak do poZadované
polohy.

Neni-li pacientsky zvedak zatizen, doporuCujeme jej
tahnout pozadu. To usnadnuje objizdéni prekazek (ramu
dvefi, roht mistnosti nebo nabytku).

3.1.6 Otocte pacientsky zvedak kolem jeho osy

| A POZOR | Riziko zran&ni

¢ Dbejte na to, aby v dosahu pacientského zvedaku nebyly Zadné osoby ani pfedméty.
e Pomalu a opatrné otacejte pacientsky zvedak kolem jeho osy, aby pacient nemohl vypadnout.

1. Rozeviete nohy pacientského zvedaku, aby mél
vetsi stabilitu.

2. Zaktivujte brzdy.

3. Umistéte pacienta do pacientského zvedaku
pomoci pfislusného zavésu. (Pokyny k umisténi
pacienta do zvedaku viz navod k zavesu.) [ ]

4. Zvednéte pacienta ze zemé, Zidle, postele atd . ]

5. Uvolnéte obé brzdy zadnich kolecCek. N

6. Postavte se za pacientsky zvedak a obéma A
rukama uchopte rukojeti (levou a pravou vedle ‘
ovladaci skrinky). =

7. Nyni pomalu a opatrné otoéte pacientsky zvedak SENE
na stejném misté. Davejte pozor, abyste se nohy AN
pacientského zvedaku nedotkly Zadnych
pfedmétd. N

8. Kdyz jste otoCeni v dobré poloze, muizete YV
pacienta snizit dold. )




3.2 Zavesy

l A POZOR l Riziko zranéni

Pouzivejte pouze zavésy vhodné pro pacienty.

Nepouzivejte posSkozené zavesy.

Nejprve si prectéte cely navod k obsluze zavésu.

Pouzivejte pouze kompatibilni zavésy schvalené spolecCnosti Vermeiren.

Pacientsky zvedak se smi pouzivat pouze se zavésy navrzenymi pro pacientské zvedaky Falcon
spol. Vermeiren (pro 4bodovou rozpérnou tyc).

Pro konkrétni zavésy se museji dodrzovat podminky vhodnosti a navod k obsluze, viz samostatny
navod.

3.2.1 Upevnéni k rozpérné tyci pacientskych zvedaku

Zavésy se upeviuji pomoci montaznich popruhl. Tyto montazni popruhy museji byt zavéSeny na
rozpérné tyCi pacientského zvedaku.

Montazni popruhy zavésu maji 4 smycky v riznych barvach.

—1

Cern Zluta Cer Zelen

Zavés s montaznim popruhem

Hacky pro

/‘l \ / montazni popruh
=~ . ’
» :
’
\ Rozpérna ty¢ pacientskych zvedaki /

Pomoci téchto smycek Ize pacienta zvedat v riznych polohach. Tyto polohy zaviseji na vySce a
hmotnosti dané osoby.




Opérky nohou Ize na pacientsky zvedak upevnit riznymi zpusoby.

'q Cerna

Ramena Nohy Hlava
; LY 7 1 (pouze komfortni
X g B zaves)
N | N y
" - ‘: "5-‘“ | ‘\\ - ,:r':/
N4 | o
5 ) i
S|l t\'?{“
“ Zelena L Zelena Zelena
® o
\ Cervena k Cervena Cervena
®
. ~ ~ v
\ Zluta Zluta Zluta
Cerna Cerna

Zkfizeni opérek nohou

Jde o nejpouzivanéjSi zplsob upevnéni zavésu. Upevnéni zavésu se zkfizenim opérek

nohou se provadi podle nize uvedenych pokynu:

1. Montazni popruh opérky nohou proviéknéte smyckou druhé opérky nohou.
2. Upevnéte montazni popruhy opérek nohou na rozpérnou ty¢ pacientského

zvedaku.

Zkfizeni pod obéma stehny

A POZOR: Nebezpeéi padu — U pacienta s amputaci nohou je zvy$ené

nebezpeci padu, protoze pacient ztraci snadno rovnovahu.

Tuto metodu Ize pouzivat pro zvedani pacienta s amputaci nohou. Upevnéni zavésu se

zkFizenim pod obéma stehny se provadi podle nize uvedenych pokynu:

1. Zkfizte upevnovaci popruh opérky nohou pod stehny.
2. Upevnéte montazni popruhy opérek nohou na rozpérnou ty¢ pacientského

zvedaku.




o Kazda opérka nohou oddélené na rozpérné tyci

A POZOR: Nebezpeéi padu — Tato metoda zvysuje riziko vyklouznuti zavésu.

U pacientd s citlivymi genitaliemi Ize pouzit upevnéni kazdé opérky nohou oddélené na
rozpérnou ty€. Upevnéni zavésu touto metody se provadi podle nize uvedenych pokynu:

1. Opérku nohou dejte okolo kazdé nohy zvlast, ale bez zkfizeni.
2. Upevnéte montazni popruhy opérek nohou na rozpérnou ty¢ pacientského zvedaku.

3.2.2 Poloha rozpérné tyce

Rozpérna ty¢ musi byt vzdy kolmo k télu pacienta. Na obr. vlevo je dobra metoda. Na obr.
vpravo je chybny zpusob.

-
Par
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3.3 Baterie a nabijeni
3.3.1 Nabijecka baterii

Primarni napéti 100 — 240 V~/ 50/60 Hz

Ochranné prvky Chranéno proti obracené polarizaci, elektrickym
prepétim a extrémnim teplotam

Teplota okoli 0az +40 °C

Délka napdjeciho kabelu 20m

Skladovaci teplota -15az +50 °C

Skladovaci relativni vihkost vzduchu max. 95 % (nekondenzujici)

Shoda testovana podle normy IEC 60601-1

3.3.2 Nabijeni baterii
Pouzivejte pouze ovladaci skfifiku s dodanou nabije¢kou baterii.

DoporuCujeme pravidelné dobijet baterie pro zajisténi, ze zvedak bude stale pouzitelny, a
k prodlouzeni Zzivotnosti baterii. Ovladaci skfifka upozorni na nizké nabiti baterie zvukovym
signalem.

Prvni pouziti

Nejprve zapojte napajeci kabel konektorovou stranou do pfislusného konektoru na ovladaci
skfince. Zastr€kova strana napajeciho kabelu musi byt zapojena do zasuvky. Nabijeni potrva
pFiblizné 24 hodin.

Dobijeni

/A VAROVANI: Riziko zranéni — Nepouzivejte zvedak, je-li napajeci kabel zapojen do zasuvky
el. sité.

Kdyz se baterie vybiji, sviti zelené pouze leva LED dioda. Jakmile se uroven nabiti baterie velmi
snizi, LED dioda se rozsviti Cervené a kazdé 2 sekundy se ozve pipnuti.

Baterie je pIné nabita, jakmile vSechny kontrolky LED sviti pIné zelené.

Po dokon¢eni dobijeni vzdy nejprve vytahnéte zastrCku sitového kabelu ze zasuvky. Az potom
odpojte zastrcku konektoru od ovladaci skfiriky.
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Béhem dobijeni zvedak nepouzivejte!

Nejsou-li baterie delSi dobu pouzivany, dojde k jejich samovolnému pomalému vybijeni
(hloubkovému vybijeni). Pak uz je nebude mozné dobijet. Proto byste méli baterie dobijet alespon
jednou za mésic, i kdyz nejsou pouzivany.

3.4 Nouzova situace
V nouzovych situacich se musi pouzit nouzové zastaveni a funkce pro sniZzeni v nouzové situaci.
3.4.1 Nouzové zastaveni zvedaku

V nouzovych situacich a pfi montazi ¢i demontazi |ze nouzove
zastaveni aktivovat stisknutim Cerveného tlacitka na ovladaci
skrince.

Stisknéte tlacitko a otocte jej ve sméru Sipek. Je-li tlaCitko zcela
stisknuto dozadu, otocte jej zpét v opacném sméru, nez ukazuji X
Sipky. f

Nouzové zastaveni se deaktivuje otoCenim Cerveného tlacCitka ve _
sméru Sipek. Ve

3.4.2 Nouzové snizeni zvedaku

A VAROVANI: Riziko zranéni — Sefizujte ruéni nouzové snizeni
podle hmotnosti pacienta.

Nouzové spusténi pfi vypadku proudu nebo vybiti baterii 1ze provést
pomoci otocenim Cerveného tlacitka na hornim konci motoru.

Upozornéni: runi nouzové snizeni je mozné pouze v pfipadé, Ze pacient
sedi v pacientském zvedaku. \

,,-J‘ )
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4 Instalace a serizeni

Pacientsky zvedak je dodavan kompletné sestaveny odbornym prodejcem.

Pokyny v této kapitole jsou uréeny pro odborné prodejce.

Chcete-li najit servisni stfedisko Ci odborného prodejce ve svém okoli, kontaktujte nejblizSi
pobocku spole¢nosti Vermeiren.

A VAROVANI: Riziko nebezpeénych omezeni — Pouzivejte pouze omezeni uvedena
v tomto navodu.

4.1 Dodavka

Baleni pacientského zvedaku Vermeiren Falcon obsahuje:
e podvozek véetné 4 koleCek (2 s brzdami),
tyC€ vC€etné rukojeti pro tlaceni,
konzolové rameno a rozpérnou tyc,
ovladaci skfinku (v€etné 2 akumulatorovych baterii a ru¢niho ovladani),
nabijeCku baterii,
motor,
navod k obsluze.

Pfed pouzitim ovérte, je-li baleni kompletni a Ze nejsou poSkozeny soucasti (napf. kvuli pfepravé
apod.).

Poznamka: zakladni konfigurace se muze liSit v zavislosti na zemi dodavky v Evropé. DalSi
informace vam poskytne odborny prodejce ve vasi zemi.

4.2 Montaz nebo demontaz
4.2.1 Vybaleni vyrobku
A VAROVANI: Riziko zranéni — Po vybaleni a pred dal$i montazi vzdy nejprve ovéite, ze

vrw

je stisknuté nouzové zastaveni (Cervené tla€itko na ovladaci skrince).

Baleni pacientského zvedaku bylo zvoleno tak, aby poskytovalo nejlepSi moznou ochranu béhem
prepravy.

1. Vyjméte vSechny Casti pacientského zvedaku zobalu a
zkontrolujte, Ze byly dodany vSechny polozky a zda
jednotlivé dily nemaji jakékoli viditelné vady. Existuje-li
jakeékoli poskozeni, obratte se na svého prodejce.

2. Pred sestavenim zaktivujte brzdy koleCek pro zajisténi, Ze
zvedak nelze neimyslné posunout. Spickou nohy zatladte
brzdové desticky kolecek jemné doll az na doraz. Chcete-li
brzdy uvolnit, zatlacte brzdové desticky Spickou nohy znovu
jemné nahoru, dokud nejsou koleCka uvolnéna.

12



4.2.2 Sestaveni

A VAROVANI: Nebezpeéi sevieni — Béhem sestaveni dbejte na to, aby
se neskfriply, nerozdrtily ani neprerizly zadné ¢asti téla a vodice.

1. Zasunte svislou ty¢ do spodniho ramu a pevné utahnéte packu (3).

2. Umistéte motor do jeho nastavcu na svislé tyCi a rameni zvedaku (4) a
zajistéte jej na misté pomoci kolika.

3. Pro prvni pouziti: Namontujte ovladaci skfifiku na svislou ty¢ utazenim
dvou Sroubd.

4.2.3 Demontaz

A VAROVANI: Nebezpeéi sevieni — Pii demontazi dbejte na to, aby se
neskriply, nerozdrtily ani neprerizly zadné ¢asti téla a vodice.

A VAROVANI: Riziko zranéni — Ovéfte, ze je zaktivovano nouzové
zastaveni (Cervené tlacitko na ovladaci skfince), aby nedoslo
k nechténym pohyblim nastaveni.

1. Zajistéte dvé koleCka v zadni ¢asti podvozku tim, Ze $pi¢kou nohy jemné
zatlacite brzdové desticky koleCek dolu az na koncové dorazy. Chcete-li
brzdy uvolnit, zatlate brzdové desticky Spi¢kou nohy znovu jemné
nahoru, dokud nejsou koleCka uvolnéna.

2. Uvolnéte motor z ramene kladkostroje a svislé tyCe odstranénim kolikU

(4).

3. Odstrante paku (3) a vyjméte svislou ty¢ ze spodniho ramu.

13



5  Udrzbalservis
5.1 Interval udrzby/servisu

l JAN POZOR l Riziko zranéni a poskozeni

Opravy a vymény sméji provadét pouze vyskolené osoby. Pfitom je tfeba pouzivat pouze
originalni nahradni dily spole€nosti Vermeiren (viz navod k udrzbé).

e Posledni stranka tohoto navodu obsahuje registraéni formulaf pro odborného prodejce,
- ktery zapiSe kazdy servis.

Servisni intervaly zaviseji na intenzité a frekvenci pouzivani. Pozadejte svého prodejce o

spolecnou dohodu na rozvrhu kontrol/udrzby/servisu/oprav.

Navod k udrzbé viz webové stranky spoleCnosti Vermeiren: www.vermeiren.com.

Pred kazdym pouZzitim

Zkontrolujte nasledujici body:

o VSechny dily: pfitomné a nepoSkozené nebo neopotiebené.

o VSechny dily: Cisté, viz odst 5.3.

o Stav soucasti ramu: zadna deformace, nestabilita, zeslabeni nebo uvolnéné spoje.

o Brzdy: bez viditelného poSkozeni anebo nedistot. Odstrante vSechny nedistoty, nebot
mohou zhorSit pohyb a pfilnavost koleCek.

o Ovladaci skfifika, ruéni ovladani, nabijeCka baterii, pfislusné kabely: Zzadné poskozeni, jako
jsou roztfepené, zlomené Ci odkryté vodiCe. Pomoci ruéniho ovladani ovérte, ze elektrické
sefizeni konzolového ramene funguje spravné.

o Stav baterie: v pfipadé potfeby nabijte baterii, viz odst. 3.3.

Pribl. kazdych 8 tydnd

V zavislosti na frekvenci pouzivani zkontrolujte nasledujici:

o Mazani spoju konzolového ramene

o Stav kolecek

o Existuje-li jakékoli viditelné posSkozeni krytu ovladaci skfifiky, baterie, nabijeCky baterii a
rucniho ovladani

o Jsou-li kabely vhodné k pouZziti

o Dobijte baterii

Pribl. kaZdych 6 mésict nebo pro kazdého nového uZivatele

V zavislosti na frekvenci pouzivani zkontrolujte nasledujici:

o Cistota

o Celkovy stav

o Je-li funkéni nabijeCka baterii

o KolecCka se otaceji

Je-li odpor pfi otaceni prilis velky, vyCistéte koleCka. Pokud to nestaci, obratte se na svého
prodejce.

Rocné nebo cCastéji

Alespon jednou ro¢né nebo Castéji nechte pacientsky zvedak u odborného prodejce ke kontrole
a provedeni servisu. Minimalni Cetnost udrzby zavisi na pouzivani, a proto by méla byt spole¢né
dohodnuta s vasim odbornym prodejcem.
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5.2 Preprava a skladovani

e Pfeprava a skladovani museji probihat v souladu s technickymi udaji v odst. 7. Ovéfte, Ze je
pacientsky zvedak skladovan v suchu.

e Zabrante skfipnuti nebo ostrému ohnuti kabelu.

¢ Odpojte pacientsky zvedak ze zasuvky.

e Poskytnéte dostatecny kryt Ci obal, ktery chrani pacientsky zvedak pred korozi a cizimi télesy.
(napf. slana voda, morsky vzduch, pisek, prach.)

e VSechny odebrané dily (napf. nabijeCku) skladujte spoleéné na jednom misté (pfipadné je
oznacte), aby se pfi znovusestaveni nesmichaly s jinymi vyrobky.

e Aby se pacientsky zvedak neposkodil, zajistéte, aby na ném nebyly ulozeny ani o néj opfeny
zadné pfedméty.

5.3  Cisténi

| upozornENi | Riziko pogkozeni vihkosti

Nikdy nepouzivejte hadici ani vysokotlaky Cistic.

K odstranéni odolngjSich necistot pouzijte mirny komeréni detergent.
Skvrny |ze odstranit pomoci houby ¢i mékkého kartace.
Nepouzivejte tvrdé kartace ani silné Cistici kapaliny, jako jsou rozpoustédia.

5.3.1 Plastové dily

Plastové dily pacientského zvedaku Cistéte béznymi Cisticimi prostfedky na plasty. PrecCtéte si
informace o daném vyrobku a pouzivejte pouze mékky karta¢ ¢i mékkou houbu.

5.3.2 Povrchova vrstva

Vysoka kvalita povrchové vrstvy zaruCuje optimalni ochranu proti korozi. Je-li vnéjSi vrstva
poskozena poSkrabanim nebo jinym zpUsobem, pozadejte odborného prodejce o opravu
poskozeného povrchu.

Pri Cisténi pouzivejte pouze teplou vodu a bézné Cistici prostfedky do domacnosti, mékkeé kartace
a hadfiky. Zajistéte, aby se do hadic nedostala vihkost.

5.3.3 Kryt elektroniky

/A VAROVANI: Riziko zranéni — Pfed udrzbou musi byt zaktivovano nouzové zastaveni,
aby nemohlo dojit k nechténym pohybim nastaveni.

Otrete ovladaci skrinku, kryt motoru a prvky ruéniho ovladaci hadfikem navlhéenym nékolika
kapkami bézného Cisticiho prostfedku do domacnosti. Nepouzivejte abrazivni prostfedky ani
lestici nastroje s ostrymi hranami, jako jsou kovové draténky Ci kartaCe, protoze mohou poskrabat
povrch ru¢niho ovladani a znicit jeho schopnost odpuzovat vodu.

Pravidelné kontrolujte konektory, zda nejsou zkorodované nebo poskozené, protoze by to mohlo
narusit funkcnost elektroniky.

Vyrobce nenese zadnou odpovédnost za Skody zplsobené nedostate¢nou udrzbou.
5.4 Dezinfekce

A VAROVANI: Nebezpeéné vyrobky — Pouziti dezinfekénich prostredkil je vyhrazeno
pouze opravnénym pracovnikim.

VSechny dily pacientského zvedaku Ize oSetfit vydrhnutim béznym dezinfekCnim prostfedkem.
Postupujte podle pokynu k dezinfekénimu prostrfedku.

Pokyny pro prani zavésu viz navod k zavésim a Stitek na kazdém zaveésu.
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55 Kontrola

V zasadé doporuCujeme jednu kazdoro¢ni kontrolu a minimalné jednu pfed obnovenim

pouzivani. Opravnéné osoby museji provadét a dokumentovat vSechny nasledujici kontroly:
¢ Kontrola kabelaze (zejména zda neni rozdrcena, opotfebena €i nafiznuta, zda nejsou vidét

¢asti izolace vnitfnich vodi€ud nebo kovové Zily vodi¢l, zalomeni, vybouleni, barevné
zmény vnegjSiho plasté, kiehka mista a zda je bezpeCné umisténa, aby nedosSlo
k mechanickym poskozenim, jako je nafiznuti Ci rozdrceni).
e Vizualni kontrola ¢asti ramu (ram, zavéSeni motoru, konzolové rameno, rozpérna tyc), zda
nedoslo k plastické deformaci anebo opotiebeni.

Vizualni kontrola, zda neni poSkozen natér/lak (nebezpeci koroze).

Vizualni kontrola vSech krytd, nejsou-li poSkozené; Srouby museji byt fadné dotazené.

Ovéfeni mnozstvi maziva na kovovych spojich pohyblivych dill

Vizualni kontrola vSech plastovych dili na praskliny a kfiehka mista

Kontrola zbytkového vybijeciho proudu (A) podle normy VDE 0702 ovladaci skfinky +

pfiloZzené nabijecky

e Kontrola izolaéniho odporu (MQ) podle normy VDE 0702 ovladaci skfifiky + pfilozené
nabijeCky

e Funkéni zkouSka konzolového ramene (mazani spojovacich dill, rozsahu sefizeni,
deformace, opotiebeni).

e V pfipadé potieby kontrola funk&nosti pohonl zvedaku (béhem zkusebni jizdy - hlu¢nost,
rychlost, volnobéh atd.): Zméfeni vykonu, nejprve bez zatéZze a pak se jmenovitou zatézi
(,SWL"), pro pfezkoumani opotfebeni motorl pomoci porovnani hodnot elektrického
proudu s hodnotami pfi dodavce zvedaku.

e Zkous$ka funkénosti nouzového zastaveni

e ZkouSka funk&nosti nouzového snizeni

o Kompletnost stavu dodavky, navod k obsluze k dispozici?

Kontroly méfeni sméji provadét pouze kvalifikované osoby vyskolené pro praci s pacientskym
zvedakem, a to alespon pod dohledem elektrotechnika, ktery zna méfici pfistroje a postupy. Po
provedeni méfeni a servisu mlze pacientsky zvedak autorizovat k provozu pouze elektrotechnik.

Servis smi byt v planu udrzby autorizovan pouze v pfipadé, Ze doslo ke kontrole minimalné vSech
vySe uvedenych aspekta.

56  Zivotnost vyrobku

Primérna zivotnost pacientského zvedaku je 8 let. V zavislosti na frekvenci pouzivani,
skladovani, udrzby, servisu a Cisténi se zivotnost pacientského zvedaku prodlouzi nebo zkrati.
5.7 Znovupouziti vyrobku

Pfed kazdym dalSim pouzitim nechte pacientsky zvedak dezinfikovat, zkontrolovat a provést
servis podle pokynu v této kapitole.

5.8 Likvidace vyrobku

Po skonceni Zivotnosti musi byt pacientsky zvedak zlikvidovan podle mistni legislativy pro Zivotni
prostfedi. NejlepSim zplsobem likvidace je rozebrani pacientského zvedaku pro usnadnéni
prepravy recyklovatelnych soucasti.
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6 Reseni problému

Tabulka 1: Reseni problémdi

Je nutné mazani.

Hluénost pohyblivych dill
(napf. konzolového
ramene).

Namazte pohyblivé dily.
(Pohon nemazte!)

Pohon vydava neobvykly
zvuk.

Pohon je poSkozeny.

Vyménte pohon, nebo se obratte
na odborného prodejce.

Pacientsky zvedak jiz
nezveda.

Elektricky pohon je
poskozeny.

Pacient ma pfilis velkou
hmotnost (Na ru¢nim ovladani
se rozsviti kontrolka pretizeni)
Neni pfipojen pohon nebo
ruéni ovladani.

K ovladaci skfifice neni
pfipojena baterie, nebo neni
zapojena spravne.

Baterie je témé&rf vybita.

Je zaktivovano nouzové
zastaveni.

1. Vyménte pohon.

2. Pouzijte pacientsky zvedak
s vy$Si maximalni hmotnosti
uzivatele.

3. Zkontrolujte zapojeni.

V pfipadé potfeby pfipojte
pohon &i ruéni ovladani.

4. Qvéfte, Ze je nainstalovana
baterie nebo je-li spravné
zapojena.

5. Nabijte
vyménte.

6. Deaktivujte nouzové
zastaveni.

baterie nebo je

Snizeni pacienta v pfipadé
nouze nefunguje.

Pro snizeni pacienta je nutné
zatizeni minimalni hmotnosti.

Je-li hmotnost pacienta pfilis
mala, mirné tahnéte dold na
konzolova ramena nebo upravte
rychlost snizeni.

Baterii nelze nabijet

1.

w

Baterie nejsou spravné
pfipojeny k ovladaci skfifce.
Zavada sitoveho kabelu.
Jsou defektni baterie.

Je defektni ovladaci skrifika
s dodanou nabijeckou.

Je defektni nabijeCka baterii

1. Ovéfte, Ze jsou baterie
pfipojeny k ovladaci skfince.
2. Vymérte sitovy kabel.
Vyménite baterii.
4. Vymérite ovladaci skfiriku
s dodanou nabijeCkou.
5. Vyménte nabijeCku baterii.

w
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Technické udaje

Tabulka 2: Technické udaje

Nejniz8i poloha CAP* I 509 mm
Nejvyssi poloha CAP* k 1609 mm
Rozsah zvedani (rozsah vysek) m 1100 mm
Délka nohou 1042 mm
Délka celkem 1158 mm
Minimalni oddé&leni nohou r 506 mm
Maximalni oddéleni nohou q 970 mm
Vyska nohou / vyska ramu n 111‘;?5mmmm
Celkova Sitka (zaviena), vnéjsi rozmeér 565 mm
Celkova Sitka (oteviena), kolecka dopredu p 1026 mm
Slozena délka 1236 mm
Slozena vyska 294 mm
SloZena Sitka 565 mm
i\j/l(ir;éﬁdélenost mezi zdi / CSP* (maximalni w3 36 mm
\I\I/:’ligl.(;/)zdélenost mezi zdi / CSP* (minimalini W2 2635 mm
\I\I/;’ligl.(;/)zdélenost mezi zdi / CSP* (maximalni Wi 65 mm
Kruh otaceni 1188 mm
Celkova hmotnost 35 kg
Hmotnost podvozku 16,5 kg
Hmotnost ovladaci skfifky + baterie 3 kg
HmoEno§t h9rn|’ho ramu (kc’)nzol’ovév ’rvameno/ 18,5 kg
rozpérna ty¢ + motor + ovladaci skfifika)

Maximalni zatizeni 130 kg
Svétla vyska 15,5 mm
Maximalni dosah pfi 600 mm a 557 mm
Maximalni dosah od podpéry b 557 mm
Dosah od podpéry pfi oddéleni 700 mm c 323 mm
Napajeci zasuvka 24V—, max. 250 V~
Provozni teplota +5 az +40 °C
Relativni vihkost vzduchu 20 az 80 % pfi 30 °C, nekondenzujici
Uroveri hluku < 54 dB(A)
Ovladaci skfirika TIMOTION TC20
Baterie Netyka se




&

Falcon
2022-11
Technické udaje

Ruéni ovladani TIMOTION TH10
Motor TIMOTION TA23
Stupen kryti ovladaci skfifiky IP54
Stupen kryti baterie Netyka se
Stupen kryti ruéniho ovladani IP54
Stupen kryti motoru IP54

TFida izolace Il-typ B

Pravidelny provoz

max. 10 %, nebo 2 min. souvislého
provozu/18 min. prestavky

Kapacita baterie 2,9 Ah
Nouzové zastaveni Ano
Ruéni snizeni v pfipadé nouze Ano
Elektrické snizeni v pfipadé nouze Ne

Vyhrazujeme si pravo na zavadéni technickych zmén. Tolerance méreni ¥15 mm /1,5 kg

* CSP = Central suspension point (stfedni zavésny bod)




Service registration form

This product (name): .........
was inspected (l), serviced (S), repaired (R) or disinfected (D):

By (stamp):

Kind of work: | /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: | /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: | /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):
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