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Uvod

Dékujeme za Vasi daveéru ve vyrobky spole¢nosti Vermeiren. Tento navod slouzi k tomu, aby vam
poméhal s pouzitim tohoto komfortniho kfeslo a jeho provoznich moznosti. Radné si jej prectéte;
pomuze vam seznamit se s provozem, schopnostmi a omezenimi tohoto zdravotnického kresla.

Mate-li po precteni tohoto navodu né&jaké dotazy, obratte se bez obav na svého odborného
prodejce. Rad vam v této véci pomuze.

Ddlezita poznamka

Aby byla zajisténa vase bezpecCnost a prodlouzena zivotnost tohoto vyrobku, vénujte mu radnou
péci a nechavejte jej pravidelné kontrolovat a opravovat.

V tomto navodu se odrazi nejnovéjSi vyvoj vyrobku. Spole¢nost Vermeiren ma pravo provadét
zmény tohoto typu vyrobku, aniZ by byla povinna upravit nebo nahradit podobné vyrobky, které
jiz byly dodany.

Obrazky slouzi k objasnéni pokynl v tomto navodu. Detaily vyrobku na obrazcich se mohou od
daného vyrobku lisit.
Dostupné informace

NejnovéjSi verzi nasledujicich informaci vzdy naleznete na naSich webovych strankach
http://www.vermeiren.com/. Tyto webové stranky pravidelné navstévujte pro pfipadné
aktualizace.

Osoby se zrakovym postizenim si mohou stahnout elektronickou verzi tohoto navodu, kterou jim
muze precist softwarova aplikace text-to-speech.

: |1: Tento navod k obsluze
Pro uzivatele a odborného prodejce

| i] Servisni pfiruCka
Pro odborného prodejce

I Prohlaseni o shodé (ES)



http://www.vermeiren.com/
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Tento vyrobek

Normandie

Hlavni ram

Nastavitelna zadova opérka
Odnimatelné sedadlo
Vy8kové nastavitelné podrucky
Polstrovani podrucek

Nozni opérka

Packa pro naklon
(Normandie 2F: 2 paky)

8. Transportni koleCka

9. Kola (volitelna)

10. Tlaéna ty¢ (volitelna)

11. Identifikacni Stitek
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2

Pred pouzitim

2.1 Urcené pouziti

V tomto odstavci je uveden struény popis zamysleného pouziti tohoto komfortniho kresla.
Dale jsou k pokynim v dalSich odstavcich pfidana pfislusna upozornéni. Timto zpusobem
chceme upozornit na pfipadné chybné pouziti, k némuz muze dojit.

Komfortni kieslo je ur€eno pro pouZiti star§imi cestujicimi, béhem revalidace nebo u pacient
trpicich ochrnutim.

Toto kfeslo je vhodné pouze pro pouziti v interiéru na rovném a vodorovném povrchu.

Toto kfeslo je konstruovano a vyrobeno vyhradné jako sedaci a odpocinkové misto pro (1)
osobu o maximalni hmotnosti 130 kg. Neni uréeno pro pfepravu zbozi ¢i pfedmétl ani pro
jakykoli jiny ucel, nez je popsan vyse.

V pfipadé potieby pouzivejte pouze pfislusenstvi a nahradni dily schvalené spoleCnosti
Vermeiren.

Prectéte si vSechny technické detaily a omezeni tohoto kfesla v odst. 5.

Zaruka tohoto vyrobku je zalozena na bézném pouziti a udrzbé, jak je to popsano v tomto
navodu. V pfipadé poSkozeni vyrobku zplsobeného nespravnym pouzitim i absenci udrzby
tato zaruka zanikne.

2.2 Obecné bezpecnostni pokyny

l YN POZOR l Riziko zranéni anebo poskozeni

Pfi pouziti méjte na pameéti nasledujici obecna upozornéni:

Méjte na paméti, Ze urcité casti tohoto kifesla mohou byt velmi teplé nebo studené vlivem okolni
teploty, slune¢niho zareni &i topnych téles. PFi dotykani budte opatrni. Pfi chladném pocasi
pouZzivejte ochranny odév.

Budte opatrni pfi pouzivani moznych pfiCin pozaru, jako jsou cigarety, protoze mohou zapalit
sedak a potah zadové opérky.

Toto zdravotnické kieslo zadnym zplsobem neupravuijte.

2.3 Symboly na kresle

Tohoto zdravotnického kfesla se tykaji symboly v nasledujicim seznamu. Symboly Ize vyhledat
v pfislusné normé ISO (ISO 7000, ISO 7001 a IEC 417).

[ ]
|n| Max. hmotnost uzivatele v kg

ﬁ Pouze pro pouziti v interiéru

TYPE Typové oznaceni

Zdravotnické kreslo splfiuje pozadavky stanovené v:
EN 1021-1, EN1021-2: Odolnost ¢alounénych dili proti vzniceni




2.4 Montaz/demontaz

Pfi dodani komfortniho kfesla je tfeba pfed pouZitim namontovat sedak a opéradlo. Sedak a
opéradlo |ze také odejmout pro snadnou prepravu.

2.4.1 Zadova opérka

1. Umistéte trubky zadové opérky na trubky ramu.

2. Stisknutim pruzinového tlacitka (1) posurite zadovou opérku
dold.

3. Zatlatte zadovouopérku az doll, dokud nebude zajist€éna na
svém misté.

~( [

Chcete-li zadovou opérku sejmout, stisknéte pruzinové tlacitko pod
Calounénim a tahnéte opérku nahoru, dokud se neoddéli od ramu.

2.4.2 Sedadlo

1. Umistéte hacky na zadni strané sedadla nad ramovou trubku v blizkosti opéradla.
2. Zatlacte na predni stranu sedadla, abyste jej upevnili na misté. UslySite cvaknuti.

Chcete-li sedadlo vyjmout, tahnéte za predni ¢ast sedacky, dokud se neoddéli od ramu.

2.5 Preprava a ulozeni

| A POZOR | Riziko zranéni a poskozeni
e Vénujte pozornost pfi prijezdu kieslem uzkymi prachody.
e Ovéfte, ze v pruchodu nejsou pfedméty, prekazky a osoby.

2.5.1 Pohyb stranou

Zkontrolujte, Ze je komfortni kieslo zabrzdéné (pouze u modelu s kolecky viz odst. 5).
Pfesunte pacienta z kfesla.

Uvolnéte brzdy (pouze u modelus kole¢ky).

Pomoci pak pro nastaveni dejte opérko do maximalni pfedni polohy (minimalni naklonéni).
Prepravte kfeslo na poZadované misto po vodorovném povrchu.

a) S koly: Posurite kfeslo pomoci kol a oto¢te ho na misto uréeni.

b) Bez kol: PoZadejte o pomoc se zvednutim kfesla dalsi osobu. Pevné uchopte ram a
sedadlo a zvednéte krfeslo z podlahy. K uchopeni kifesla nepouzivejte opérku nohou
ani kola, opéradlo, sedadlo.

6. Zapojit brzdy (pouze u modelus kolecky).

abhwbhbpE

2.5.2 Skladovani

POZOR I Riziko poskozeni

Zajistéte ulozeni tohoto komfortniho kfesla v suchu, aby nedoS$lo k ristu plisni a k poSkozeni
Calounéni, viz také technické detaily viz odst. 5.




3 Pouziti tohoto kresla

| A vAROVANI | Riziko zranéni

¢ Nejprve si pfeCtéte prfedchozi kapitoly a seznamte se se zamyslenym pouzitim. Zdravotnické
kieslo NIKDY nepouzivejte, dokud si neprectete a plné neporozumite vSem pokynum.

e V pfipadé pochybnosti ¢i dotazi bez obav pozadejte svého mistniho odborného prodejce,
poskytovatele péce nebo technického poradce o pomoc v dané véci.

E l A POZOR l Riziko zranéni anebo poskozeni

o Zajistéte, aby pfi montazi, pouZiti nebo sefizovani nedoslo k zachyceni prstl, odéva, pasku,
prezek Ci Sperkl v pohyblivych ¢astech.

3.1 Presun na kreslo nebo z néj

| A Pozor | Riziko zranéni & poskozeni
e V pfipadé, Ze nemUzete presun provést bezpetné, pozadejte nékoho o asistenci.

1. Oveérite, ze je zdravotnické kfeslo v sedaci poloze (pouze u modelu s kole¢ky viz odst. 3.3).

2. Postavte zidli do svislé polohy k sezeni.

3. Presunte pacienta na/z kfeslo. Pro pfesun z boku snizte podru¢ku na uroven sedadla (viz
kapitola 3.2.3).

3.1.1 Sezeniv kresle
Zada dejte co nejblize k zadoveé opérce.

3.2 Upravy komfortu (zavisi na verzi)

l A POZOR l Riziko zranéni €i poSkozeni
e Pfed upravami aktivujte brzdy (pouze u modelu s kole¢ky viz odst. 3.3).

3.2.1 Polohovani zadové opérky Normandie/Languedoc

[A  Pozor Riziko zranéni & poskozeni
¢ Pfi polohovani kfesla do maximalni zadni polohy se ujistéte, ze se komfortni kifeslo nemuze
preklopit dozadu.

o Ujistéte se, Ze v se oblasti nastaveni nenachazi zadné osoby €i pfedméty (viz zony zachyceni).

Uhel zadové opérky a nozni opérky Ize nastavit pomoci plynové vzpéry.
Zo6ny zachyceni jsou oznacené na obrazku nize symbolem (1).

Naklonéni komfortniho kresla:

1. Zabrzdéte kfeslo (pouze u modelu s kolecky, viz odst. 3.3).

2. Chcete-li naklonit opéradlo, zatahnéte za packu (2) and zatlacte
na opéradlo, dokud nedosahnete pozadované polohy. Povolte
packu, abyste zablokovali opéradlo do spravné polohy. U
modelu Normandie se opéradlo a opérka nohou sklapéji
soucasné. (Naklonéni zadoveé opérky: 13° - 45°; naklonéni nozni
opérky: 0° - 90°)

3. Chcete-li snizit sklon opéradla a opérky nohou, zatahnéte za
packu (2) a nechte opéradlo a nozni opérku vratit do
pozadované polohy. Povolte packu, abyste upevnili opéradlo a nozni opérku ve spravné
poloze.




Minimalni naklonéni Maximalni naklonéni

3.2.2 Polohovani zadové opéradla a opérky nohou Normandie 2F

[A  Pozor Riziko zranéni & poskozeni

e P¥i polohovani kiesla do maximalni zadni polohy se ujistéte, Zze se komfortni kfeslo nemUze
preklopit dozadu.
o Ujistéte se, Ze v se oblasti nastaveni nenachazi zadné osoby €i pfedméty (viz zony zachyceni).

Uhel zadové opérky a opé&rky nohou Ize nastavit pomoci plynové vzpéry samostatné.
Zony zachyceni jsou oznacené na obrazku vySe symbolem (1).

Naklonéni komfortniho kfesla:
1. Zabrzdéte kfeslo (pouze u modelu s kole€ky, viz
odst. 3.3).

2. Chcete-li naklonit opéradlo, zatahnéte za horni
packu (2) a =zatlatte na opéradlo, dokud
nedosahnete poZadované polohy. Povolte
packu, abyste zablokovali opéradlo do spravné
polohy. U modelu Normandie se opéradlo a
opérka nohou sklapéji soucCasné. (Naklonéni
zadové opérky: 13° - 45° naklonéni nozni
opérky: 0° - 90°)

3. Chcete-li opérku nohou naklonit, zatahnéte za spodni packu (3) a umistéte opérku nohou do
pozadované polohy.

4. Chcete-li snizit sklon opéradla a opérky nohou, zatdhnéte za packu (2 nebo 3) a nechte
opéradlo a nozni opérku vratit do pozadované polohy. Povolte packu, abyste upevnili
opéradlo a nozni opérku ve spravné poloze.




3.2.3 Nastaveni podrucéek

Podrucky lze vySkové nastavit a je mozné je snizit az na uroven
ramu sedadla pro pfesun pacienta z boku.

1. Zvednéte packu podrucek (3) nahoru (smérem k horizontalni
podrucce).

2. Dojde k uvolnéni zamku a podrucku bude mozné posunout v
ramci pouzdra podrucky (4) do pozadované polohy (rozsah 114
mm, krok 19 mm).

l A POZOR l Riziko zranéni

e Pokud se zamek nachazi mimo pouzdro podrucky (4), podrucka
neni uzamknuta. Tuto polohu pouzivejte pouze pfi presunu
pacienta z boku.

Poloha pro pfesun pacienta z boku:

v v

polohy. Nyni se podru¢ka nachazi ve stejné vySce jako sedadlo.

3.3 Pojizdna kole€ka / Parkovaci brzdy (pouze u modelu s kolec€ky)

| A Pozor | Riziko zranéni & poskozeni

e Pro uvedeni kiesla do parkovaci polohy uzamknéte vSechna Ctyfi koleCka.

e pred uvolnénim brzd se ujistéte, Ze se komfortni kfeslo nachazi na vodorovném povrchu. Brzdy
nikdy neuvolnujte soucasné.

@ Zabrzdéni parkovacich brzd
Nohou seSlapnéte Sedou destiCku brzdy smérem
dolli, dokud nezaklapne. Kole¢ka se nemohou hybat.

@ Odbrzdéni parkovacich brzd

Nohou zatlac¢te na destiCku brzdy smérem k ramu.
Kole€ka jsou nyni uvolnéna a mohou se otacet.




4  Udrzba

Pravidelna péce zajisti, Zze bude komfortni kfeslo udrzovano v dokonale funk&nim stavu. Viz
webovych strankach spolecnosti Vermeiren: www.vermeiren.com.

i

4.1 Body udrzby

l AN POZOR l Riziko zranéni a poskozeni

Opravy a vymény sméji provadét pouze vyskolené osoby. Pfitom je tfeba pouZivat pouze E
originalni nahradni dily spole¢nosti Vermeiren.

o Posledni stranka tohoto navodu obsahuje registraéni formulaf pro odborného prodejce,
- ktery zapiSe kazdy servis.

Servisni intervaly zaviseji na intenzité a frekvenci pouzivani. Pozadejte svého prodejce o

spole¢nou dohodu na rozvrhu kontrol/udrzby/oprav.

Pred kazdym pouzitim
Zkontrolujte tyto body:
e VSechny Casti: Pfitomné a nepoSkozené C&i opotfebené.
V&echny &asti: Cisté, viz odst. 4.2.1.
Kola/koleCka, opéradlo, sedadlo: Dobré zajisténi.
Funkce plynové pruziny brzdy, podrucky.
Kola/koleCka/pneumatiky; udrzuijte je bez dratd, vlasu, pisku, vlaken a jinych necistot (olej,
blato).
Stav soudasti ramu: Zadna deformace, nestabilita, zeslabeni nebo uvolnéné spoje
o Calounéni zdravotnického kfesla, Calounéni sedadla, &alounéni lytkové opérky: Bez
nadmérného opotiebeni (napf. promacknuta mista, poSkozeni nebo roztrzeni).
Pro pfipadné opravy €i vymeény Casti se obratte na svého odborného prodejce.

4.2 Pokyny udrzby

4.2.1 Cisténi

l POZOR ] Riziko poskozeni

o K CiSténi kfesla nikdy nepouzivejte parni Cistic.

Otfete vSechny pevné €asti ramu kfesla vlhkym (nikoli mokrym) hadfikem. V pfipadé potfeby
pouZzijte jemné mydlo vhodné na laky a syntetické barvy.

Calounéni Ize vygistit viaznou vodou a jemnym mydlem. K &ist&ni nepouzivejte abrazivni istici
prostfedky ¢i houbicku ani tvrdy kartac.

4.2.2 Dezinfekce

l POZOR l Riziko posSkozeni
Dezinfekci sméji provadét pouze vyskolené osoby. Poradte se s odbornym prodejcem.

4.3 Ocekavana zivotnost

Primérna zivotnost pohodiného krfesla je 5 let. V zavislosti na Cetnosti pouziti, jizdnich
podminkach a udrzbé se Zivotnost komfortniho kfesla prodlouzi nebo zkrati.




4.4 Znovupouziti vyrobku

Pfed kazdym dalSim pouZzitim nechte komfortni kfeslo dezinfikovat, zkontrolovat a proveést servis
podle pokynu v odst. 4.1 a odst.4.2.

4.5 Konec pouzivani

Po skonceni zivotnosti musi byt kieslo zlikvidovano podle mistni legislativy pro Zivotni prostfedi.
NejlepSim zpuUsobem likvidace je rozebrani kiesla pro usnadnéni prepravy recyklovatelnych
soucasti.
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Technické udaje

5 Technické udaje

Technické udaje uvedené nize plati pouze pro tento kfesla pfi standardnich nastavenich a
optimalnich podminkach okoli. BEhem pouzivani berte tyto udaje v Gvahu. Pokud byl tento kresla
upraven, posSkozen nebo doslo k jeho velkému opotifebeni, nebudou tyto hodnoty platné.

Celkové délka 860 mm
Celkova Sitka 685 mm
Celkova hmotnost Cca 27,8 kg Cca 29,15 kg
Hmotnost nejtézsi casti 19,45 kg 19,2 kg
Hmotnosti ¢asti, které Ize demontovat Ci Sedadlo: 2,85 kg Sedadlo: 2,85 kg
odebrat Opéradlo: 5,45 kg Opéradlo: 7,1 kg
Uhel sedadla 8°
Hloubka sedadla 480 mm
Sitka sedadla 500 mm
Vy8ka plochy sedadla u pfedniho okraje 500 mm 520 mm
Uhel opéradla 13° - 45°
Vy8ka opéradla 750 mm
Vzdalenost loketni opérky a sedadla 0 mm (pouze u bo&niho transportu)
150 mm - 210 mm

Celkova vyska 1200 mm 1205 mm
Vyska pfi demontazi 490 mm
Vy&ka sedaku 100 mm
Uhel mezi sedadlem a nozni opé&rkou 0°-90°
Teplota skladovani a pouzivani +5°C-+40°
Vlhkost skladovani a pouzivani 30% - 70%

Vyhrazujeme si pravo na zavadéni technickych zmén. Tolerance méfeni * 15 mm /1,5 kg / 1,5°.

Tabulka 1: Technické Gdaje Normandie




Normandie, Languedoc
2022-09
Technické udaje

Celkové délka 860 mm
Celkova Sitka 685 mm
Celkova hmotnost Cca 22,4 kg Cca 23,75 kg
Hmotnost nejtézsi Casti 14,1 kg 13,8 kg
Hmotnosti ¢asti, které Ize demontovat Ci Sedadlo: 2,85 kg Sedadlo: 2,85 kg
odebrat Opéradlo: 5,45 kg Opéradlo: 7,1 kg
Uhel sedadla 8°
Hloubka sedadla 480 mm
Sitka sedadla 500 mm
VySka plochy sedadla u pfedniho okraje 500 mm 520 mm
Uhel opéradla 13° - 45°
Vyska opéradla 750 mm
Vzdalenost loketni opérky a sedadla 0 mm (pouze u bo&niho transportu)
150 mm - 210 mm

Celkova vyska 1200 mm 1205 mm
Vy&ka pfi demontazi 490 mm
Vy&ka sedaku 100 mm
Teplota skladovani a pouzivani +5°C-+40°
VlIhkost skladovani a pouzivani 30% - 70%

Vyhrazujeme si pravo na zavadéni technickych zmén. Tolerance méreni * 15 mm /1,5 kg / 1,5°.

Tabulka 2: Technické Udaje Languedoc
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Technické udaje

Celkové délka 860 mm
Celkova Sitka 685 mm
Celkova hmotnost Cca 30,4 kg Cca 32,1 kg
Hmotnost nejtézsi casti 21,6 kg 22,9 kg
Hmotnosti ¢asti, které Ize demontovat Ci Sedadlo: 2,85 kg Sedadlo: 2,85 kg
odebrat Opéradlo: 5,45 kg Opéradlo: 7,1 kg
Uhel sedadla 8°
Hloubka sedadla 480 mm
Sitka sedadla 500 mm
VySka plochy sedadla u pfedniho okraje 500 mm 520 mm
Uhel opéradla 13° - 45°
Vyska opéradla 750 mm
Vzdalenost loketni opérky a sedadla 0 mm (pouze u bo&niho transportu)
150 mm - 210 mm

Celkova vyska 1200 mm 1205 mm
Vy&ka pfi demontézi 490 mm
Vy&ka sedaku 100 mm
Uhel mezi sedadlem a nozni opérkou 0°-90°
Teplota skladovani a pouzivani +5°C-+40°
Vlhkost skladovani a pouzivani 30% - 70%

Vyhrazujeme si pravo na zavadéni technickych zmén. Tolerance méreni * 15 mm /1,5 kg / 1,5°.

Tabulka 1: Technické Gdaje Normandie 2F
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